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La velocità di filtrazione glomerulare (GFR) indica la velocità con cui si forma il filtrato 
glomerulare per passaggio dal plasma attraverso i glomeruli renali e permette una 
valutazione quantitativa della funzionalità renale sia nell’animale sano che nel malato. 
Essere in grado di stabilire una diagnosi precoce di disfunzione renale è importante sia per 
il paziente che per il proprietario, in quanto può aiutare a formulare una prognosi a lunga 
scadenza e a fornire tempestivamente una terapia medica di sostegno per la funzionalità 
renale. È, infatti, la diagnosi precoce degli stadi subclinici o borderline di insufficienza 
renale a costituire la sfida maggiore nella pratica veterinaria delle patologie renali. I 
parametri che vengono comunemente analizzati (creatinina e urea plasmatica, peso 
specifico urinario) non appaiono alterati finché una buona parte della funzionalità renale 
non è ormai perduta (circa il 67%).  
Lo ioexolo è un mezzo di contrasto non ionico a bassa osmolarità che può essere utilizzato 
per determinare il GFR sia nell’uomo che negli animali. Lo ioexolo può essere utilizzato 
come marker per la determinazione del GFR in quanto presenta un’eliminazione 
esclusivamente renale. 
Scopo di questo studio è stato di valutare metodi semplificati per la determinazione dell 
clearance plasmatica dello ioexolo nel cane. Sono stati effettuati prelievi di sangue in 35 
cani prima dell’inoculazione dello ioexolo e 5, 15, 30, 45, 60, 90, 180, 240, 300, 420 
minuti e 24 ore dopo tale iniezione. La concentrazione plasmatica dello ioexolo è stata 
determinata usando un metodo HPLC. La clearance è stata calcolata dividendo la dose 
inoculata per l’area sottostante la curva di eliminazione plasmatica, stabilita tramite un 
modello bicompartimentale. La clearance è stata normalizzata per la superficie corporea. Il 
valore di clearance ottenuto mediante undici prelievi è stato utilizzato come riferimento per 
la valutazione di metodi semplificati. Sono stati sperimentati quattro modelli a cinque 
prelievi, basati su un modello bicompartimentale. 
È stata effetuata un’analisi di regressione lineare tra il metodo di riferimento e i metodi 
semplificati. Tutte le combinazioni hanno rivelato una buona correlazione con il metodo di 
riferimento. Il metodo migliore tra le metodiche a cinque prelievi è stato il modello basato 
su prelievi a 5, 15, 60, 90 e 180 minuti. 
Si può concludere che la clearance plasmatica dello ioexolo può essere ottenuta mediante 
cinque prelievi con un accettabile margine di errore.  
Parole chiave: GFR, cane, ioexolo, HPLC, clearance 
 
Summary 
GFR shows the rate of glomerular filtration from plasma through renal glomeruli and 
allows a quantitative evaluation of renal function both in healthy and unhealthy animals. 
Being able to establish an early diagnosis of renal dysfunction is equally important for the 
animal patient and the owner. GFR can help to formulate a long term prognosis and to 
suggest an early renal support therapy. 
Diagnosis of subclinical or borderline renal failure remains a major challenge in small 
animal patients. Plasmatic creatinine, urea and urine specific gravity are the markers 
commonly used but they are not altered until a substantial proportion of total nephron 
function (generally > 67% ) has been lost. 
Iohexol is a nonionic low-osmolarity contrast medium used as a GFR marker in both 
animals and humans as it is eliminated solely through renal excretion. 
The purpose of the study was to evaluate simplified methods for iohexol plasma clearance 
estimation in dogs. 
Serial blood samples were taken before and 5, 15, 30, 45, 60, 90, 180, 240, 300, 420 
minutes and 24 hours after a bolus injection of iohexol in 35 dogs. Iohexol plasma 
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concentration was determined by using an HPLC method. Clearance was calculated by 
dividing the injected dose by the area under the plasma elimination curve estimated with a 
2-compartment pharmacologic model. Clearance was normalized to body surface area 
(BSA). The 11-point clearance was used as a reference for the evaluation of simplified 
methods. Four 5-sample methods based on a two exponential fit were investigated. Linear 
regression analysis was performed between the reference method and the optimized 
simplified methods. All the combinations showed a good correlation with the reference 
method. The best time for sampling in the 5-sample method was 5, 15, 60, 90 and 180 
minutes in dogs. Plasma clearance of iohexol can be estimated in dogs from 5 blood 
samples with a reasonable margin of error. 




Nelle patologie renali esistono diversi fattori che, indipendentemente dalla 
patologia di base, determinano la progressione della malattia verso 
l'irreversibilità e conducono inevitabilmente all'insufficienza renale. Nella 
pratica clinica veterinaria la terapia medico-conservativa rappresenta, se non 
l'unica possibilità, senza dubbio quella più frequentemente utilizzata. La 
precocità della diagnosi, il rilievo di alterazioni renali anche minime e la 
tempestività dell'intervento terapeutico rappresentano attualmente le uniche 
armi potenzialmente efficaci per una corretta gestione del paziente affetto da 
una nefropatia e/o da insufficienza renale. Ad oggi la diagnosi di insufficienza 
renale viene effettuata con il dosaggio dell'urea e della creatinina che, pur 
essendo i metodi di controllo ufficiale della funzionalità renale, sono 
estremamente limitate per ciò che riguarda la precocità diagnostica. E' stato 
stimato infatti che deve essere compromesso circa il 70 % della funzionalità 
renale prima che si osservi ipercreatininemia. Da tempo, pertanto, l'attenzione 
dei ricercatori sulla gestione degli animali da compagnia affetti da patologia 
renale si è spostata sulla diagnosi precoce della malattia e sul controllo di tutti 
i processi responsabili della sua progressione, dallo stadio iniziale silente a 
quello finale di uremia. La diagnosi precoce facilita anche l’introduzione di 
una terapia atta a rallentare la progressione della nefropatia, come è stato 
confermato nell'uomo, negli animali e in molti modelli sperimentali. Di 
conseguenza lo scopo del clinico è quello di mettere in evidenza l'affezione 
renale prima della manifestazione clinica e di evidenziare i valori soglia di 
alcuni parametri ragionevolmente preoccupanti per la funzionalità renale. I 
metodi disponibili per la diagnosi di alterazione renale si dividono in: a) 
metodi che mettono in evidenza l'alterazione organica e b) metodi che 
evidenziano l’alterata funzione, direttamente o indirettamente.Tra i secondi si 
include, oltre alla valutazione del peso specifico delle urine e della creatinina,  
la velocità di filtrazione glomerulare (GFR).  
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Lo scopo del nostro lavoro è quello di prendere in esame i vari metodi per 
la valutazione della GFR, valutarne i pro ed i contro ed, in particolare, 
studiare l’applicabilità di un metodo “semplificato” di misurazione della 
velocità di filtrazione glomerulare con il metodo della clearance plasmatica 






Velocità di filtrazione glomerulare (GFR) e suo significato clinico 
 
Il rene, uno degli organi più irrorati dell’organismo, riceve 1/3 – 1/4 della 
gittata cardiaca. Di conseguenza, ogni giorno, i reni filtrano una quantità di 
liquido pari a circa sessanta volte quella della massa plasmatica. 
Il sangue che arriva ai capillari glomerulari, venendo a contatto con la barriera 
di filtrazione, va incontro ad un processo di filtrazione selettiva, che è 
responsabile della formazione dell’ultrafiltrato. Il prodotto 
dell’ultrafiltrazione si raccoglie nello spazio periglomerulare della capsula di 
Bowman e presenta le stesse caratteristiche chimico-fisiche del sangue, ma 
una differente pressione oncotica. Esso viene definito ultrafiltrato di plasma in 
quanto, in condizioni cliniche normali, non contiene gli elementi figurati del 
sangue che, per le loro dimensioni, non riescono ad attraversare la barriera di 
filtrazione. Ciò significa che non sono normalmente presenti nell’ultrafiltrato 
α-globuline (200.000 – 300.000), β-globuline (90.000), γ-globuline (156.000) 
e fibrinogeno (400.000). L’albumina (69.000), essendo al limite di soglia di 
permeabilità, può passare nell’ultrafiltrato solo in quantità insignificanti, in 
quanto respinta dalle cariche elettriche della barriera glomerulare. Secondo la 
relazione di Gibbs-Donnan il rapporto tra le concentrazioni dei cationi 
monovalenti è costante ed inverso a quello tra le concentrazioni degli anioni 
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Le forze che regolano l’ultrafiltrazione sono uguali a quelle che presiedono 
alla formazione del liquido interstiziale a livello dei capillari sistemici. Dato 
che tali forze soggiacciono alla legge di Starling, la pressione netta di 
filtrazione (PNF) può essere espressa secondo la seguente relazione: 
 
PNF = (Pc + POt) – (PO + Pt) 
 
Pc: pressione idrostatica nei capillari 
POt: pressione oncotica dell’ultrafiltrato 
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PO: pressione oncotica del plasma 
Pt: pressione idrostatica nello spazio di Bowman 
 
Possiamo concludere che la PNF è il risultato della differenza tra la pressione 
idrostatica netta e la pressione oncotica netta, le quali agiscono in senso 
opposto nel processo di filtrazione. 
Dato che lungo il percorso del nefrone l’ultrafiltrato si modifica 
notevolmente, non è possibile valutare in modo diretto la velocità di 
filtrazione glomerulare (GFR). È necessario quindi utilizzare un sistema 
indiretto che ci consenta di avere un indice dell’attività glomerulare totale dei 
due reni. Applicando al glomerulo la relazione per la quale il volume di un 
liquido è uguale al rapporto tra la quantità del soluto e la sua concentrazione 
(V = Q/C), si ottiene che: 
 
Vu = Qu/Cu 
 
Vu: volume dell’ultrafiltrato 
Qu: quantità di una sostanza nota presente nell’ultrafiltrato 
Cu: concentrazione nell’ultrafiltrato 
Da ciò deriva che: 
 
Ua x V = Pa x GFR, quindi GFR = (Ua x V)/Pa 
 
Ua: concentrazione della sostanza nell’urina 
V: volume di urina prodotto nell’unità di tempo 
Pa: concentrazione della sostanza nel plasma 
GFR: velocità di filtrazione glomerulare1 
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La GFR indica la velocità con cui si forma il filtrato glomerulare per 
passaggio dal plasma attraverso i glomeruli renali e permette una valutazione 
quantitativa della funzionalità renale sia nell’animale sano che nel malato2. 
Il rene del cane è costituito da migliaia di nefroni che lavorano in parallelo e 
la perdita di una certa quota di essi può verificarsi senza che si abbia alcuna 
evidenza di alterazione della funzionalità di tali organi. Basti pensare che è 
necessaria la distruzione di circa il 50% dei nefroni prima di poter riscontrare 
una diminuzione della capacità dei reni di concentrare l’urina e del 70% dei 
nefroni prima che compaiano i sintomi di un’insufficienza renale3. Essere in 
grado di stabilire una diagnosi precoce di disfunzione renale è importante sia 
per il paziente che per il proprietario, in quanto può aiutare a formulare una 
prognosi a lunga scadenza e a fornire tempestivamente una terapia medica di 
sostegno per la funzionalità renale. È infatti la diagnosi precoce degli stadi 
subclinici o borderline di insufficienza renale a costituire la sfida maggiore 
nella pratica veterinaria delle patologie renali. I parametri che vengono 
comunemente analizzati (creatinina e urea plasmatica, peso specifico urinario) 
non appaiono alterati finchè una buona parte della funzionalità renale non è 
ormai perduta (circa il 67%)4 . 
I valori di urea e creatinina plasmatica sono parametri predittivi della GFR 
scarsamente sensibili. Sono stati effettuati studi di correlazione tra urea 
(mg/dl) e GFR (ml/min-kg) che hanno mostrato una dispersione dei valori al 
diminuire della GFR. Tale dispersione è risultata maggiore rispetto a quella 
evidenziata dallo studio di correlazione tra creatinina (mg/dl) e GFR. Questi 
risultati mostrano quanto creatinina e urea siano parametri poco attendibili per 
prevedere la GFR5.  
Viene riportato che la capacità del rene a concentrare le urine sia la prima 
funzione ad essere alterata quando si verifica una riduzione a livello di massa 
renale effettivamente funzionante. Sfortunatamente nel cane non sono ancora 
disponibili dati sulla sensibilità e specificità di questo parametro6. 
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La determinazione della GFR è considerata un parametro particolarmente 
importante per poter attuare una diagnosi precoce di danno renale. Se 
consideriamo, per esempio, le fasi iniziali di un’insufficienza renale, si può 
osservare una notevole riduzione della GFR ma soltanto un leggero 
incremento della concentrazione plasmatica di creatinina e con notevoli 
differenze individuali.  
La valutazione della GFR nel cane e nel gatto è considerata il metodo 
migliore per l’identificazione precoce di insufficienza renale. Nel cane sano la 
GFR è compresa tra 3-4 ml/min-kg, mentre si può parlare di insufficienza 
renale quando tale valore scende a 1,5-1,8 ml/min-kg. Si deve considerare che 
il range di riferimento varia a seconda della metodica utilizzata. Poiché il 
tasso metabolico è in genere più strettamente correlato alla superficie 
corporea che al peso dell’animale è preferibile esprimere la GFR come 
mL/min-m27. 
 Per calcolare la superficie corporea del paziente si applica la formula: 
 
superficie corporea (m2) = 4 x PV(kg) + 7/ 90 + PV(kg) 
 






















Tabella 2: GFR media ± deviazione standard8 
 
 
Per la valutazione della GFR sono state proposte diverse sostanze ma l’alto 
numero di prelievi necessari o, nel caso di impiego di composti radioattivi, la 
complessità delle analisi lo rende un metodo ancora poco utilizzato nella 
routine diagnostica3. 
Nonostante la GFR costituisca un ottimo indice di valutazione della 
funzionalità renale, essendo direttamente correlata alla massa renale 
funzionante, nella pratica clinica la determinazione di urea e creatinina 
plasmatica rimane il metodo più frequentemente utilizzato per monitorare la 
funzionalità e accertare la presenza di un danno renale. Sfortunatamente tali 
parametri forniscono una buona stima della GFR soltanto quando questa ha 
subito una riduzione del 75% o più del suo normale valore9-10. 
 




o Clearance urinaria inulina 
o Clearance urinaria creatinina 
endogena 
o Clearance urinaria creatinina 
esogena 
o Clearance plasmatica 
creatinina esogena 
o Clearance plasmatica 
ioexolo 
o Metodo scintigrafico (TC-
99-DTPA) 
3,55 ± 0,14 
 
3,77 ± 0,77 
 
3,45 ± 0,7 
 
3,0 ± 0,52 
 
2,22 ± 0,86 
 
2,56 ± 0,99 
2,71 ± 0,12 
 
2,3 ± 0,5 
 




1,83 ± 0,56 
 
2,5 ± 0,6 
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La valutazione della GFR può essere utilizzata per diverse finalità cliniche: 
 
• Individuazione precoce di disfunzione renale prima dell’instaurarsi 
dell’azotemia 
• Monitoraggio della progressione del danno renale 
• Determinazione della funzione renale controlaterale prima di una 
nefrotomia o nefrectomia 
• Valutazione della risposta del paziente alla terapia in corso di patologia 
renale. 
• Modificazione della dose o della frequenza di somministrazione di 
farmaci eliminati per via renale8 
 
La clearance renale di un farmaco (Clr), infatti, è una funzione lineare della 
GFR e può essere espressa tramite la seguente formula: 
 
Clr = M x GFR 
 
M: costante proporzionale 
Esiste una correlazione tra la GFR e il tempo di emivita (t 1/2) di un farmaco 
che segue la seguente relazione: 
 
t ½ (min) = 0,693/Kel 
 
Kel: costante di eliminazione del farmaco determinata dalla somma delle 
costanti di eliminazione renale e non renale del farmaco. 
 
Per farmaci eliminati principalmente per via extra-renale il tempo di emivita 
rimane relativamente stabile per vari gradi di funzionalità renale. Al contrario, 
farmaci che presentano escrezione renale hanno un tempo di emivita che 
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rimane stabile per valori di creatinina plasmatica non superiori al 30-40% del 
normale; al di sopra di tale percentuale si verifica un aumento drastico 
dell’emivita11. 
La valutazione della GFR può essere attuata nel cane e nel gatto mediante 
metodi che si basano sulla clearance urinaria di una sostanza, metodi che 
sfruttano il decadimento plasmatici di un analita o metodi scintigrafici8.  
L’analita ideale da utilizzare per la determinazione della GFR  deve essere 
una sostanza eliminata soltanto attraverso la filtrazione renale. In questo caso 
la sua scomparsa, nel tempo, dal circolo ematico corrisponde alla GFR. Ciò 
viene indicato attraverso la formula: 
 
GFR x Px = Ux x V 
 
Px: concentrazione plasmatica della sostanza filtrata 
Ux: concentrazione urinaria della medesima sostanza 
V: volume di urina prodotta  
 
 Tale analita dovrebbe non subire metabolismo sistemico, secrezione o 
riassorbimento tubulare. 
A differenza dell’uomo, dove la GFR viene espressa come mL/min, in 
medicina veterinaria si deve tener conto della variabilità della taglia dei 




L’accuratezza della misura della GFR dipende dal tempo di campionamento 
del plasma e dal modello matematico utilizzato (numero di compartimenti). 
Il tempo di campionamento ottimale dipende a sua volta dal valore assunto 
dalla GFR (più bassa è la GFR più lungo dovrà essere il periodo di 
 15 
campionamento). Questo può essere previsto mediante la determinazione 
rapida della concentrazione di creatinina endogena, considerando che il range 
di riferimento per un cane non nefropatico è 0,5-1,7 mg/dl12. 
I metodi matematici necessari per calcolare la clearance plasmatica si 
distinguono in monocompartimentale, bicompartimentale e 
tricompartimentale, a seconda del numero di compartimenti in cui viene 
suddiviso il corpo. Essi consentono di descrivere la distribuzione e 
l’eliminazione di una sostanza nell’organismo.  
In seguito ad iniezione endovena di un marker per la GFR la concentrazione 
plasmatica raggiunge rapidamente un picco seguito da una caduta 
esponenziale, in quanto il marker si diluisce nel plasma circostante e inizia a 
diffondere negli spazi extravasali. Circa il 70% della dose lascia il plasma 
entro 2-5 minuti dall’iniezione. Durante la diffusione delle molecole dal 
plasma agli spazi extracellulari c’è una contemporanea diffusione di acqua e 
alcune molecole del marker tornano nel plasma, fino a quando si stabilisce un 
equilibrio tra il plasma e lo spazio extravasale.  
Man mano che il marker viene eliminato per via renale, la sua concentrazione 
nel plasma diminuisce e si verifica una diffusione delle molecole dagli spazi 
extravasali al plasma. Una piccola frazione può giungere ai compartimenti 
meno perfusi.  
L’andamento della concentrazione plasmatica è descritto dalla curva 













Nel modello monocompartimentale l’organismo è considerato come un unico 
compartimento dove si distribuisce uniformemente il marker subito dopo 
l’iniezione; in questo modello la concentrazione plasmatica del marker è 
descritta da una funzione esponenziale: 
 
P = I1e-b1t 
 
P: concentrazione plasmatica del marker al tempo t 
b1: costante di velocità di eliminazione (min-1) 
I1: intercetta sulle ordinate (mg/ml) 
L’integrale di questa funzione tra il tempo d’iniezione e l’infinito risulta: 
 
AUC = A = I1/b1  GFR = dose/AUC 
 
AUC: area sotto la curva concentrazione/tempo  





  Conc. 
ioexolo 
 (mgI/ml) 
  scala log. 
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Figura 2: Modello monocompartimentale  
                 marker iniettato  
 
 
                                                         
                                                       
                                                      
                                                         
           Eliminazione 
 
Figura 3: Curva concentrazione-tempo costruita, secondo il modello monocompartimentale, dalla linea 
tratteggiata basata sugli ultimi quattro campioni di plasma prelevati tra 180 e 240 minuti 




L’area sotto la linea tratteggiata della figura 3, corrispondente al modello 
monocompartimentale, è minore di quella sotto la curva reale. Si ha quindi 
una AUC sottostimata ed una GFR sovrastimata. Questo comporta la 





  Conc. 
ioexolo 
 (mgI/ml) 
  scala log. 
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Nel modello bicompartimentale il marker, subito dopo l’iniezione, si 
distribuisce nel compartimento centrale (plasma) e in un compartimento 
periferico (spazio extravasale). L’eliminazione avviene dal compartimento 
centrale (figure 4 e 5); la concentrazione plasmatica del marker è descritta 
dalla somma di due funzioni esponenziali: 
 
P = I1e-b1t+I2e-b2t 
 
b1,b2: costanti di eliminazione dei due compartimenti 
 I1,I2: intercette sulle ordinate 
L’integrale di questa funzione tra il tempo d’iniezione e l’infinito risulta 
AUC = A+B = I1/b1+I2/b2  GFR = dose/AUC 
 
Figura 4: Modello bicompartimentale. 






















Figura 5: Curva concentrazione-tempo dello ioexolo basata su 16 campioni ottenuti nel periodo 2-270 




Nel modello tricompartimentale il marker raggiunge anche un terzo 
compartimento rappresentato dai tessuti più profondi; l’eliminazione avviene 
solo dal compartimento centrale (figure 6 e 7). E’ descritto matematicamente 
dalla somma di tre funzioni esponenziali: 
 
P = I1e-b1t+I2e-b2t+I3e-b3t 
 
b1,b2,b3: costanti di eliminazione dei tre compartimenti 
I1,I2,I3: intercette sulle ordinate 
L’integrale risulta 
 
AUC = A+B+C = I1/b1+I2/b2+I3/b3  GFR=dose/AUC 
 
Il modello tricompartimentale richiede molti campioni di plasma, in genere 
10-12, per determinare sia il cambiamento rapido iniziale della 
concentrazione durante la distribuzione che la successiva diminuzione lenta, 
durante la fase di escrezione. 
 
   Tempo (min) 
  Conc. 
ioexolo 
    (mgI/ml) 
scala log. 
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Figura 6: Modello tricompartimentale 





       Eliminazione 
 
Figura 7: Curva concentrazione-tempo dello ioexolo basata su 16 campioni ottenuti nel periodo 2-270 




Il modello a compartimenti viene generalmente scelto verificando se la curva 
prevista concorda, in senso statisticamente significativo, con i dati 
sperimentali. In questo lavoro è stato adottato il modello bicompartimentale, 














   Tempo (min) 
  Conc. 
ioexolo 
    (mgI/ml) 
scala log. 
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Metodiche di valutazione della GFR nel cane 
 
La valutazione della GFR può essere eseguita secondo diverse metodiche: 
 
• Metodi che prevedono la raccolta delle urine: 
Clearance dell’inulina (gold standard) 
Clearance della creatinina endogena 
Clearance della creatinina esogena  
 
• Metodi di valutazione della scomparsa plasmatica della 
sostanza: 
Clearance dell’inulina in singola iniezione 
Clearance dellla creatinina esogena 
Clearance ioexolo 
Clearance del Tc-99m pentate 
 
• Metodo scintigrafico renale: 
Determinazione del Tc-99m-DTPA all’interno del rene8  
 
Metodi che prevedono la raccolta delle urine 
 
Clearance dell’inulina (gold standard) 
 
La valutazione della clearance urinaria dell’inulina viene considerata il gold 
standard test nella determinazione della GFR, cioè la metodica con cui 
raffrontare gli altri tests disponibili10.  
L’inulina, infatti, è un analita metabolicamente inerte che non si lega alle 
proteine plasmatiche, in grado di attraversare la barriera glomerulare 
liberamente e tale da non subire riassorbimento o secrezione tubulare8. La sua 
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tossicità è molto bassa e, negli studi presi in considerazione, non ha mostrato 
effetti collaterali negli animali14. L’inulina è disponibile sul mercato solo 
negli USA ma esiste un polifruttosano inulina-simile reperibile in Austria. La 
metodologia del test è complessa e improponibile per l’uso ambulatoriale di 
routine8. 
Per eseguire la valutazione della clearance urinaria dell’inulina il cane deve 
essere posto in una gabbia singola con mangime e acqua disponibili. Quindici 
ore prima dell’effettuazione dell’esame si toglie il cibo ma non l’acqua, che 
rimane ad libitum. Attraverso un’agocannula posizionata nella vena safena si 
inoculano 2.5 µCi di Inulina-C14 (radiomarcata)(tempo 0 = t0 ) e si mantiene 
in infusione costante alla velocità di 0.5 mL/min attraverso una pompa ad 
infusione. Viene posizionato un catetere urinario e si preleva l’urina ad 
intervalli regolari: tra 90 e 120 min, tra 120 e 180 min, e tra 180 e 240 min. 
Per una maggiore accuratezza nella raccolta dell’urina, la vescica deve essere 
svuotata completamente e risciacquata con soluzione fisiologica sterile prima 
di eseguire il primo prelievo. Circa tre minuti prima di ogni prelievo vengono 
ripetute queste due operazioni. L’urina raccolta durante l’intervallo 
considerato viene posta insieme alla soluzione di lavaggio in un cilindro 
graduato e il volume deve essere registrato. Una volta sigillato il cilindro, si 
miscela il suo contenuto e si preleva un campione. L’operazione viene 
ripetuta per ogni intervallo. Contemporaneamente, all’inizio e alla fine di ogni 
raccolta di urina, viene prelevato un campione di sangue. Dopo l’ultimo 
prelievo di urina (a duecentoquaranta minuti dall’inizio della 
somministrazione dell’inulina-C14) l’infusione viene bloccata ed entrambi i 
cateteri (urinario e venoso) rimossi. Viene quindi valutata la clearance 
urinaria dell’inulina-C14 per ognuno dei tre intervalli di tempo considerati (90-
120’, 120-180’, 180-240’) attraverso la formula: 
[C = (Uv x Uc)/Pc] 
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C: clearance urinaria dell’inulina 
Uv: volume di urina emessa nell’intervallo 
Uc: concentrazione di inulina urinaria  
Pc: concentrazione di inulina plasmatica media dei due valori di Pc ottenuti 
con i prelievi di sangue eseguiti all’inizio e alla fine di ogni intervallo 
considerato.  
 
Per ogni cane viene identificato un valore di clearance urinaria dell’inulina 
(UCI) derivante dalla media dei valori di clearance ottenuti nei tre intervalli. 
La UCI viene espressa come mL/min-kg di peso corporeo. I valori di UCI non 
sono significativamente diversi nei tre periodi considerati sia per quanto 
riguarda i cani con ridotta funzionalità renale sia per quelli clinicamente 
sani10. Nella seguente tabella sono indicati i vantaggi e gli svantaggi che si 
possono riscontrare nell’utilizzo della clearance dell’inulina per la valutazione 
della GFR.  
 
Tabella 3: vantaggi e svantaggi della clearance dell'inulina 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Clearace dell’inulina8 Gold standard per la 













• Costo elevato 
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Clearance della creatinina endogena  
 
La creatinina è il prodotto della ciclizzazione della creatina e della creatina 
fosfato. La creatina e la creatinina originano dal processo di biosintesi della 
glicina, arginina e metionina (per la maggior parte) e dal cibo. La fonte 
alimentare di creatina e creatinina è particolarmente importante nei carnivori 
per l’elevata concentrazione, soprattutto di creatina, nella carne. La creatinina 
è una piccola molecola (113 Daltons), altamente solubile in acqua, che 
attraversa liberamente il filtro glomerulare e che subisce una secrezione 
tubulare nel tubulo prossimale di importanza non significativa15-16-17-18-4. La 
sua concentrazione nel filtrato glomerulare è quindi pari a quella nel plasma. 
Dato che l’immissione di creatinina nel plasma è pressoché costante nel 
tempo ed è escreta tramite filtrazione glomerulare, con secrezione tubulare e 
metabolismo extrarenale trascurabili, la clearance urinaria della creatinina può 
essere considerata uguale alla GFR19. Alcuni studi effettuati su pazienti umani 
con insufficienza renale hanno dimostrato una certa attività di degradazione 
della creatinina da parte di batteri del colon, mentre nel cane con azotemia 
non è stata evidenziata perdita enterica di creatinina4-20. 
La concentrazione plasmatica di creatinina è influenzata da fattori non 
patologici di tipo interindividuale o intraindividuale: 
 
• Sesso: sembra che il sesso influenzi debolmente o per niente la 
concentrazione ematica di creatinina21-22.  
• Età: anche se i dati sono discordanti, la maggior parte degli studi 
conferma che la concentrazione plasmatica di creatinina decresce 
nei primi giorni di vita, rimane stabile dai due mesi in poi o aumenta 
moderatamente oltre l’anno di età23-24. Nei cani adulti, fino a 8-10 
anni, tale concentrazione plasmatica rimane stabile25-26 o aumenta 
moderatamente27. Negli anni successivi essa decresce28-29. 
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• Peso/Massa muscolare: la concentrazione plasmatica di creatinina 
è più alta nei neonati di taglia grande rispetto a quelli di taglia 
piccola23. Per quanto riguarda gli adulti tale concentrazione 
plasmatica aumenta con l’aumentare del peso corporeo30-31-32. Esiste 
comunque un’alta variabilità individuale. 
• Ambiente di vita del cane: la concentrazione plasmatica di 
creatinina maggiore in cani che vivono all’aperto33-34. 
• Stagione: tale concentrazione sembra essere leggermente più alta in 
estate e in autunno35. 
• Ritmi biologici: in alcuni soggetti è stato notato che la 
concentrazione plasmatica di creatinina segue un ritmo circadiano 
con un moderato aumento nel primo pomeriggio36 mentre in altri 
non si sono registrate variazioni della concentrazione nel corso della 
giornata4-37. Sembrerebbero presenti anche un ritmo settimanale38 
mensile ed annuale, con un picco massimo di concentrazione tra la 
metà della primavera e la metà dell’estate e un picco minimo in 
inverno. 
• Stato di idratazione: soltanto uno stato di disidratazione superiore 
al 5% incrementa la concentrazione plasmatica di creatinina39. Tale 
aumento non è proporzionale al grado di disidratazione e le 
variazioni da individuo a individuo sono notevoli40. 
• Sforzo fisico: l’influenza dello sforzo fisico sulla concentrazione 
plasmatica di creatinina è stata studiata nei cani da slitta. Si è notato 
che essa non subisce variazioni dopo corse molto lunghe41 e che 
addirittura, in cani ben allenati, diminuisce trenta minuti dopo gli 
scatti finali. Se, al contrario, i cani non sono allenati la 
concentrazione di creatinina plasmatica aumenta42. Durante 
l’allenamento tale concentrazione non varia43 o si riduce del 33%42-
44
. In cani da slitta sottoposti ad esercizio fisico estremamente 
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intenso si ha un aumento del 50%45. Nei Greyhounds la 
concentrazione plasmatica di creatinina aumenta leggermente dopo 
le gare per circa un’ora46-47. 
• Sito del prelievo sanguigno: la concentrazione plasmatica di 
creatinina è moderatamente più alta in prelievi ottenuti dalla 
giugulare48. 
La creatinina sia plasmatica che urinaria può essere misurata attraverso due 
metodi: 
Il metodo della Jaffe’s reaction 
Il metodo enzimatico 
 
Nella Jaffe’s reaction la creatinina entra in contatto con il reagente di Jaffe e 
forma un cromogeno giallo-arancio, in condizioni di pH alcalino. Tale 
reazione è piuttosto aspecifica in quanto il reagente di Jaffe è in grado di 
reagire anche con la bilirubina, lipidi, acetoacetato, acetone e glucosio49-50. 
Ciò comporta una sovrastima della quantità di creatinina presente nel plasma 
che supera il 45% nei cani sani. Il grado di interferenza dato da queste 
sostanze varia molto da soggetto a soggetto e diminuisce progressivamente in 
cani con insufficienza renale a causa dell’aumentare della concentrazione di 
creatinina51. La Jaffe’s reaction può essere usata anche per la determinazione 
della creatinina urinaria. Dato che nelle urine la quantità di sostanze 
interferenti con tale reazione è minore, la concentrazione urinaria di creatinina 
può essere sovrastimata solo leggermente (intorno ad un 6%) o per niente51-52. 
La determinazione della creatinina plasmatica mediante reazioni 
enzimatiche(creatinina aminoidrolasi o creatinina iminoidrolasi) non è stata 
ancora confermata nel cane ma nell’uomo ha dimostrato una maggiore 
accuratezza53-54. La valutazione della clearance urinaria della creatinina 
endogena può essere utilizzata per determinare la GFR. 
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Il paziente deve essere normalmente idratato e le sue condizioni cliniche 
stabilizzate. Dopo un digiuno di dodici ore possiamo cateteterizzare l’animale 
in modo sterile per tutto il tempo necessario alla prova, oppure utilizzare una 
cateterizzazione intermittente secondo i vari intervalli di raccolta. In 
alternativa si può posizionare l’animale in una gabbia metabolica capace di 
raccogliere l’urina prodotta dal paziente. L’animale deve poter bere 
liberamente durante la prova di clearance e mangiare ad intervalli regolari. Se 
si usa una gabbia metabolica l’acqua viene somministrata regolarmente ma 
non si deve lasciare a disposizione dell’animale, in quanto c’è il rischio che 
ricada sul pavimento della gabbia sommandosi alle urine prodotte e, quindi, 
provocando un aumento fittizio della loro quantità finale. 
Se si utilizza un catetere la vescica deve essere svuotata completamente ad 
ogni prelievo. A metà di ogni periodo di raccolta delle urine si preleva un 
campione di sangue per la valutazione della creatinina plasmatica. L’urina 
prelevata in ogni periodo deve essere refrigerata. Alla fine delle ventiquattro 
ore necessarie per il test, si svuota completamente la vescica e, l’urina 
raccolta, viene aggiunta a quella precedentemente refrigerata. 
Dal totale dell’urina prodotta nelle ventiquattro ore si preleva un campione 
dopo averla mescolata accuratamente. 
A questo punto si inseriscono i valori di creatinina urinaria e plasmatica 
ottenuti nella seguente formula: 
 
clearance creatinina endogena = Cu x Vu /Cp x T x Pc8  
 
Cu: creatinina urinaria 
Vu: volume urinario 
Cp: creatinina plasmatica 
T: intervallo di tempo 
Pc: peso corporeo 
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Nella seguente tabella vengono riportati i vantaggi e gli svantaggi che si 
riscontrano nell’impiego della clearance della creatinina endogena come 
metodica di valutazione della GFR. 
Tabella 4: vantaggi e svantaggi della clearance della creatinina endogena 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Clearance della 
creatinina endogena8 
• Non implica 
somministrazione 
di alcuna sostanza 
esogena 
• Non necessita di 
particolari sistemi 
di rilevamento e 
calcolo 
• Necessità di 
raccogliere tutta 
l’urina prodotta 
nelle 24 ore 
• Possibilità che il 
catetere si dislochi 






• Il catetere 
permanente può 
causare infezioni 
delle bassa vie 
urinarie  
• Necessità di 
refrigerare le urine 






poiché i sistemi di 









Clearance della creatinina esogena 
 
la valutazione della clearance della creatinina esogena è una metodica che 
prevede la somministrazione di tale analita in infusione continua e la raccolta 
di campioni urinari a determinati intervalli8. Questa tecnica non dovrebbe 
essere utilizzata in animali in lieve stato di azotemia o uremia4-15-55-56-57. 
Si applicano all’animale due agocannule, una a livello della vena giugulare e 
una della safena. Prima della somministrazione della creatinina al paziente 
viene fornita una quantità di fluidi, corrispondente al 3% del peso corporeo, 
per via orale (acqua) o intravenosa (cristalloidi) per garantire un’adeguata 
emissione di urine (che si renderà necessaria per lo studio della clearance). 
Si inietta un primo bolo di soluzione di creatinina (25mg/ml) attraverso la 
safena, ad un dosaggio di 3 ml/kg di peso corporeo (in cani che non 
presentano problemi renali) o 2,5 ml/kg (in soggetti nefropatici). La 
concentrazione ematica della creatinina viene mantenuta ad un flusso di 0,5 
ml/min mediante l’impiego di una pompa a infusione. La soluzione di 
creatinina utilizzata per l’infusione continua ha una concentrazione di 9 
mg/ml in cani sani e 6 mg/ml nei nefropatici. Una volta cateterizzata la 
vescica, la si svuota completamente e si effettuano dei lavaggi successivi con 
quantità di soluzione fisiologica pari a 30 ml. I periodi di raccolta delle urine 
hanno una durata di trenta minuti. Il primo campionamento urinario inizia a 
150’ dall’inoculazione del bolo iniziale di creatinina. Il secondo viene 
condotto tra 180’ e 210’. Infine si pratica l’ultimo, tra 210’ e 240’. Prima 
della fine di ciascun campionamento la vescica viene accuratamente 
risciacquata in modo da raccogliere tutta la creatinina che è stata filtrata. In 
corrispondenza di 150’ – 180’ – 210’ e 240’si eseguono altrettanti prelievi 
ematici. Una volta raccolto il sangue in provette contenenti eparina, la 
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concentrazione di creatinina in tali campioni viene determinata mediante un 
analizzatore semiautomatico. 
Applicando la seguente relazione si ottiene un valore di clearance urinaria per 
ciascuno dei tre periodi: 
 
C = (Uv xUc)/Pc 
 
C: clearance urinaria 
Uv: volume di urine emesso 
Uc: concentrazione di creatinina nelle urine 
Pc: concentrazione di creatinina nel plasma 
 
La concentrazione di creatinina plasmatica (Pc) utilizzata al denominatore 
della formula della clearance, corrisponde alla media dei valori plasmatici di 
creatinina ottenuti all’inizio e alla fine di ogni periodo di raccolta delle urine.  
Il valore finale di clearance urinaria della creatinina è dato dalla media dei 
tre56. In tabella vengono elencati i vantaggi e gli svantaggi che si possono 




Tabella 5: vantaggi e svantaggi della clearance della creatinina esogena 










• Sconsigliato in 
animali in stato di 






sito il catere 
• Indisponibilità in 




• Necessità di 
raccogliere tutte le 
urine prodotte 
(gabbia metabolica 
o catetere a 
permanenza) 
• Prelievi ematici e 
raccolta di urina a 




Metodi di valutazione della scomparsa plasmatica della sostanza 
 
Clearance dell’inulina in singola iniezione 
 
Per eseguire l’esame della clearance plasmatica attraverso una singola 
iniezione di inulina (Inutest®), il cane deve essere stato privato del cibo da 
almeno dodici ore, mentre l’acqua può essere lasciata ad libitum anche 
durante l’esame stesso. Dopo aver applicato all’animale un’agocannula a 
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livello della vena cefalica e della safena, si effettua un primo prelievo dalla 
giugulare (basale) registrando tale tempo come 0 (tempo 0). Successivamente, 
vengono somministrati 100 mg/kg di peso corporeo di inulina in un unico 
bolo per via endovenosa, oppure 3000 mg/m2  di superficie corporea. 
 Cani di grossa taglia hanno una velocità di clearance inferiore, per cui la 
concentrazione di inulina dopo 120 minuti è maggiore rispetto a quella di cani 
di piccola taglia, che possiedono una velocità di clearance superiore14. I 
prelievi ematici vengono effettuati  dalla giugulare a 3’- 20’- 40’- 80’ e 120’ 
dalla somministrazione. I tempi per il prelievo dei campioni sono stati fissati 
dopo aver osservato che, in cani clinicamente sani, la concentrazione di 
inulina dopo tre ore dall’iniezione scende al di sotto della soglia di 
determinazione. 
 I campioni di sangue vengono fatti coagulare, vengono centrifugati e il siero 
analizzato. Quest’ultimo può subire congelamento a –20°C fino al momento 
dell’analisi. 
L’inulina viene scissa nei suoi monomeri di D-Fruttosio per reazione di 
idrolisi acida. Successivamente si utilizza un kit disponibile in commercio per 
il dosaggio enzimatico del D-Fruttosio. Per l’esame sono necessarie quntità 
non inferiori a 100µl di siero o plasma e possono essere misurate 
concentrazioni di inulina comprese tra 5 e 2000 mg/l.  
L’inulina iniettata presenta una fase iniziale di rapido declino della 
concentrazione plasmatica e una seconda fase di diminuzione più graduale. 
Per la sua determinazione viene utilizzato un modello bicompartimentale 
attraverso un programma computerizzato per l’analisi farmacocinetica. 
Anche uno studio effettuato sull’uomo58 ha dimostrato che il modello 
bicompartimentale esprime al meglio l’andamento della curva concentrazione 
di inulina/tempo. Al contrario, il modello monocompartimentale sottostima 
l’area sotto la curva (AUC) tralasciando la prima fase di rapida diminuzione 
plasmatica. Ciò comporta una sovrastima del GFR. Questo metodo di 
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determinazione della clearance plasmatica dell’inulina richiede il prelievo di 
cinque campioni di sangue. Sono disponobili anche metodiche che, 
utilizzando fattori di correzione o un modello monocompartimentale, 
permettono un minor numero di campionamenti ematici, ma è dimostrato che 
sottostimino la AUC14. Somministrazioni di inulina (3000 mg/m2) anche 
ripetute non hanno mostrato effetti collaterali apprezzabili negli animali, 
tuttavia, in cani gravemente azotemici il protocollo dovrebbe subire 
adattamenti, in quanto in tali soggetti una gran quantità di inulina non è 
ancora stata eliminata a due ore dall’iniezione. In cani azotemici dovrebbero 
essere prelevati campioni fino a quattro o otto ore dall’iniezione di inulina. 
Nella seguente tabella sono riportati i vantaggi e gli svantaggi che può 
presentare la valutazione della GFR mediante clearance plasmatica 
dell’inulina in sigola iniezione. 
 
Tabella 6: vantaggi e svantaggi della clearance dell'inulina in singola iniezione 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Clearance dell’ inulina 
in singola iniezione8 
• Non richiede 
campioni di 
urina 
• Può essere 
confrontata con 










• Metodica costosa 
 
Clearance della creatinina 
 
Questo tipo di test si basa sulla determinazione farmacocinetica della curva di 
decadimento plasmatico della creatinina dopo somministrazione intravenosa. 
Tale curva è data dai valori di creatinina registrati nel plasma in prelievi 
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successivi. Si è cercato di ridurre il più possibile il numero di prelievi da 
effettuare e studi recenti hanno dimostrato che i protocolli, che utilizzano un 
numero di prelievi di sangue superiore a quattro in un periodo di studio di 
dieci ore, hanno una percentuale di errore inferiore al 6% quando si applica un 
modello matematico non compartimentale nella determinazione dell’area 
sotto la curva (AUC). La clearance plasmatica della creatinina non comporta 
la raccolta delle urine, non necessita dell’uso di radioisotopi e viene attuata in 
meno di ventiquattro ore8. La prova viene effettuata senza l’utilizzo di 
anestetici o sedativi. Quindici ore prima dell’inizio del test l’animale deve 
essere privato del cibo, mentre l’acqua rimane disponibile ad libitum. 
Vengono applicate due agocannule, una delle quali a livello della giugulare, 
l’altra della safena. Dopo aver pesato il cane viene somministrata per via 
endovenosa una quantità di fluidi corrispondente al 3% del peso corporeo, in 
modo da garantire un’adeguata idratazione. A circa un’ora dalla 
somministrazione endovenosa di fluidi, un campione di sangue, che verrà 
utilizzato come basale, viene prelevato dalla giugulare. A questo punto si 
procede alla somministrazione di un unico bolo di soluzione di creatinina per 
via endovenosa al dosaggio di 1,0 mL per kg di peso corporeo. La soluzione 
di creatinina è ottenuta sciogliendo la creatinina anidra in acqua distillata (80 
mg/ml). La soluzione viene poi sterilizzata mediante filtrazione, in quanto la 
permanenza in autoclave riduce la concentrazione di creatinina. Alla fine 
della somministrazione del bolo si prelevano con la stessa siringa alcuni 
millilitri di sangue, che vengono prontamente iniettati di nuovo. Tolta la 
siringa si immettono nel catetere venoso 20 ml di Ringer lattato in modo da 
pulirlo. I prelievi di sangue per la determinazione della curva di decadimento 
plasmatico della creatinina sono effettuati attraverso un catetere posizionato 
nella giugulare. Nella valutazione della clearance, la concentrazione di 
creatinina endogena dell’animale prima dell’iniezione viene sottratta dai 
valori ottenuti dopo l’iniezione stessa. La clearance plasmatica della 
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creatinina esogena si ottiene mediante un programma computerizzato che 
analizza i dati provenienti dai campionamenti plasmatici, sfruttando un 
modello non compartimentale. 
La valutazione della GFR mediante clearance plasmatica della creatinina può 
essere eseguita attraverso un numero variabile di prelievi ematici. 
La prima metodica prevede tredici campionamenti ematici (Cr-13) nell’arco 
di dieci ore, rispettivamente a 5’ – 10’ – 20’ – 30’ – 45’ – 60’ – 90’ – 120’ – 
180’ – 240’ – 300’ – 420’ – 600’ dall’inoculazione della creatinina. 
Nella seconda metodica (Cr-5), in cui il numero dei prelievi di sangue scende 
a cinque, è stato osservata una sovrastima della clearance per bassi valori di 
clearance e una sottostima per alti valori.  
La terza metodica (Cr-2) prevede soltanto due campionamenti ematici, il 
primo dei quali a 90’ e il secondo a 420’ dall’inoculazione dell’inulina. Uno 
studio di correlazione effettuato tra Cr-2 e il metodo che prevede la clearance 
dell’inulina (gold standard test) ha mostrato che le due metodiche, 
all’abbassarsi di valori di clearance, forniscono valori quasi uguali. Quando, 
invece, i valori di clearance aumentano si evidenzia una maggiore differenza 
tra Cr-2 e il gold standard test10.  
Nella seguente tabella vengono elencati i vantaggi e gli svantaggi che si 
possono incontrare nella determinazione della GFR mediante il metodo della 










Tabella 7: vantaggi e svantaggi della clearance della creatinina esogena 
Metodica Vantaggi  Svantaggi 
Clearance della  
creatinina esogena8 





• Non impiego di 
radioisotopi 
• Prelievi urinari 
non necessari 
• Test eseguibile in 
meno di 24 ore 
• Non richiede 
sedazione 
• Metodo non 
ampiamente 
studiato nel cane 
• Necessità di 
eseguire prelievi 
sanguigni seriali 
nel corso di dieci 
ore 
 
Clearance dello ioexolo  
 
Lo ioexolo è un mezzo di contrasto non ionico a bassa osmolarità che può 
essere utilizzato per determinare la GFR56 sia nell’uomo59 che negli animali60. 
È presente in commercio come soluzione acquosa iniettabile per 
somministrazione endovenosa (Omnipaque). Tale soluzione è composta da 
due isomeri (eso e endo ioexolo). Lo ioexolo può essere utilizzato come 
marker per la determinazione della GFR in quanto presenta un’eliminazione 
esclusivamente renale. La nefrotossicità di tale analita, osservata nell’uomo 
soprattutto in pazienti con insufficienza renale e alle alte dosi utilizzate per il 
contrasto, non è stata evidenziata nel cane in seguito a nefroangiografia con 
metrizamide e ioexolo61. 
La valutazione della GFR mediante studio del decadimento plasmatico dello 
ioexolo si basa sull’inoculazione di tale analita per via endovenosa e sulla 
determinazione della sua concentrazione nel sangue ottenuto da prelievi 
seriali. 
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La concentrazione plasmatica dello ioexolo può essere rilevata attraverso tre 
diverse metodiche: 
• Metodo chimico 
• Metodo ICP (inductively coupled plasma emission 
spectroscopy) 
• Metodo HPLC (high-performance liquid chromatography) 
Il metodo chimico si basa sulla deiodazione dello ioexolo attraverso idrolisi 
alcalina e misurazione dello iodio con utilizzando l’arsenito di cerio. 
La metodica ICP permette la determinazione della concentrazione dello 
ioexolo plasmatico, mediante quantificazione dello iodio presente nel siero ed 
è caratterizzata da una particolare accuratezza e precisione62.  
Il sistema HPLC consente una valutazione diretta della concentrazione di 
ioexolo nel campione. 
Nella tabella che segue sono indicati vantaggi e svantaggi che l’utilizzo della 
clerance plasmatica dello ioexolo offre nel determinare la GFR. 
 
Tabella 8: vantaggi e svantaggi della clearance dello ioexolo 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Clearance dello 
ioexolo8 
• Disponibilità di 
ioexolo iniettabile 
• Non necessita di 
raccolta di urine 
• Non necessita di 
sedazione/anestesi
a 
• Il cane può 
mangiare e bere 
prima e durante il 
test 
• Necessità di 
prelievi sanguigni  
• Necessità di un 
metodo di calcolo 
accurato per 





Clearance del Technetium Tc 99m pentetate 
 
La GFR può essere calcolata anche attraverso la valutazione della clearance 
plasmatica del Tc 99m pentate10. 
Tale analita è considerato un buon marker della GFR nell’uomo, nel cane, nel 
gatto e nel cavallo63. Il test si basa sullo studio del decadimento della 
concentrazione del Tc 99m pentate nel plasma rispetto al tempo. 
Per tracciare la curva di decadimento plasmatico della sostanza possono 
essere usati un numero variabile di prelievi ematici (13 campionamenti, 2 
oppure uno soltanto). Viene preparata una soluzione di Tc 99m pentate e 
Ringer lattato entro un’ora dalla sua utilizzazione in modo da somministrare 
al paziente 300 µCi di Tc 99m pentate in circa 5.6 mL di soluzione. Per 
valutare quale sia l’effettiva dose somministrata al cane, la siringa viene 
pesata prima e dopo l’iniezione. Non è necessario che l’animale sia sedato o 
anestetizzato ma il cibo viene tolto circa quindici ore prima dell’esame. 
L’acqua invece può rimanere ad libitum. Circa un’ora prima dell’inizio del 
test si fornisce all’animale una quantità di fluidi corrispondenti al 3% del peso 
corporeo, in modo da garantire una buon stato di idratazione. Vengono 
posizionate due agocannule, una a livello della giugulare e una della safena. 
Si effettua un primo prelievo di sangue dalla giugulare (da utilizzare come 
basale) e tale tempo viene indicato come 0. Si procede quindi ad inoculare la 
soluzione di Tc 99m in singolo bolo attraverso la safena. Con la stessa siringa 
con cui si è effettuata l’iniezione, si aspirano alcuni ml di sangue e si  
inoculano rapidamente. Infine si completa il flushing dell’agocannulla 
iniettando 20 mL di soluzione di Ringer lattato. Il sangue (circa 3 ml per 
campione) proveniente dai vari campionamenti deve essere raccolto in 
provette contenenti eparina. Il decadimento plasmatico del Tc 99m pentate 
può essere valutato attraverso tre protocolli che si basano su un numero 




Nella metodica a tredici campionamenti, i prelievi vengono effettuati dalla 
giugulare a 5 – 10 – 20 – 30 – 45 – 60 – 90 – 120 – 180 – 240 – 300 – 420 e 
600 minuti dall’inoculazione del Tc 99m pentate. La valutazione della 
clearance del Tc 99m pentate si ottiene mediante l’utilizzo di uno specifico 




Se vengono effettuati solo due prelievi, rispettivamente, a 20 e a 180 minuti  il 
decadimento plasmatico dell’analita si ottiene mediante un modello 
monocompartimentale. La concentrazione del Tc 99m pentate al tempo zero 
viene estrapolata dal ln della concentrazione a 20 minuti e ln della 
concentrazione a 180 minuti.  
 
AUC = C Tc 99m pentate al tempo 0/ln pendenza della curva 
 
C Tc 99m pentate: concentrazione di Tc 99m pentate al tempo 0. 
 
 
Per il calcolo della clearance del Tc 99m pentate si applica quindi la formula: 
 
 
Cl = dose di Tc 99m pentate/AUC  
 
Cl: clearance del Tc 99m pentate 






In alternativa è possibile utilizzare un solo prelievo ematico a 120 minuti 
dall’iniezione ed affidarsi ad un modello quadratico lineare64-65. In questo 




Cl = (-4.69 x 0.01) Vt + 3.89Vt – 8.21 
 
Cl: clearance. 
Vt: volume di distribuzione del Tc 99m pentate. Tale volume viene calcolato 
mediante la formula: 
 
Vt = dose del Tc 99m pentate / Tc 99m pentate rilevato a 120’  
L’attività del Tc 99m pentate nei campioni viene determinata, con un apposito 
rilevatore, circa 600 minuti dopo il loro prelievo. Il valori di concentrazione 
così ottenuti vengono corretti mediante una formula matematica, tenendo 
conto del tempo di emivita del Tc 99m pentate.  
Tc-13, rispetto agli altri metodi, permette una migliore caratterizzazione della 
curva di decadimento plasmatico. Tc-2 si discosta maggiormente, rispetto a 
Tc-13, dai risultati ottenuti mediante clearance dell’inulina in infusione 
continua (UCI) soprattutto all’abbassarsi del GFR. 
Le differenze tra Tc-1 e il gold standard test per la valuatazione del GFR sono 
tanto ampie e imprevedibili da permettere di considerare il Tc-1 solo come 
indicatore relativo della funzionalità renale. Tc-13 e Tc-2 hanno un’alta 
correlazione con il gold standard test e possono essere applicati per valutare il 
GFR. Nella seguente tabella sono evidenziati i vantaggi e gli svantaggi che la 
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determinazione della GFR mediante clearance plasmatica del Tc 99m pentate 
presenta. 
 
Tabella 9: vantaggi e svantaggi della clearance del Tc 99m pentate 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Clearance del Tc 99m 
pentate8 
• Buon marker 
della GFR nel 
cane 
• Non richiede 
campionament
i urinari 
• Non richiede 
sedazione/anes
tesia  





• Il paziente deve 
rimanere in 
isolamento nelle 
24 ore successive 
al test 
 
Metodo scintigrafico renale 
 
Determinazione del Tc-99m-acido dietilenetriaminopentacetico (DTPA) nel 
rene mediante metodo scintigrafico 
 
La GFR può essere determinata nel cane anche mediante metodo 
scintigrafico. Tale metodica consente di visualizzare la morfologia e di 
apprezzare la funzionalità renale sia complessiva che individuale8-65-66. Prima 
dell’iniezione dell’analita, la siringa contenente il Tc-99m-DTPA viene posta 
26 cm al di sopra del detector esterno di radioattività (camera gamma) per 
identificare la quantità esatta di sostanza presente. Il dato così ottenuto viene 
registrato. Una volta posizionato il cane in decubito laterale sinistro, ed 
inserita un’agocannula a livello venoso, si pone la camera gamma 
dorsalmente ai reni. Contemporaneamente all’accensione della camera 
gamma si inizia la somministrazione endovenosa del Tc-99m-DTPA (3-
4mCi). Le immagini vengono raccolte ogni sei secondi in modo da avere una 
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registrazione complessiva di almeno tre minuti. Nel cane è necessario 
effettuare regolazioni della profondità a causa della grande variabilità nella 
posizione dei reni che potrebbe condurre ad errori di misurazione. Si procede 
ad analizzare la quantità di analita rimasta nella siringa posizionandola a 26 
cm dalla camera gamma. Così facendo è possibile ricavare la dose 
effettivamente iniettata al paziente. Vengono considerati i dati raccolti in circa 
due minuti nell’intervallo compreso tra 60 e 180 secondi e il radiologo 
identifica la regione di interesse attorno ad ogni rene. Viene inclusa nello 
studio anche una porzione periferica rispetto a quella renale, avendo 
l’accuratezza di non comprendere in essa gli ureteri, la milza e l’aorta.  
Il metodo scintigrafico permette di identificare una curva della concentrazione 
rispetto al tempo dell’isotopo nel sangue. La pendenza della curva per ogni 
rene tende ad incrementare tra 15 e 30 secondi dall’inoculazione. Si verifica 
poi un aumento del Tc-99m-DTPA nei reni per un progressivo accumulo nei 
nefroni, fino al raggiungimento di un picco massimo di concentrazione tra 2,5 
e 3,5 minuti dall’iniezione. Nei soggetti clinicamente sani la curva decresce 
progressivamente. I pazienti nefropatici mostrano invece una curva 
concentrazione-tempo piatta.  
I vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo del metodo scintigrafico nella 
determinazione della GFR sono elencati nella tabella che segue.  
Tabella 10: vantaggi e savantaggi della scintigrafia renale (Tc 99m pentate DTPA) 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Determinazione del Tc 
99m pentate mediante 
metodo scintigrafico8 
• Non sono 
necessari prelievi 
ematici e urinari 











• Il paziente deve 
rimanere in 
isolamento nelle 




Formule di Cockroft – Gault (modelli di predizione del GFR) 
 
In medicina umana sono presenti delle equazioni che permettono di stimare la 
GFR9 a partire dalla concentrazione di creatinina nel plasma, sesso, età e peso 
corporeo (ad esempio l’algoritmo di Cockroft-Gault). È stato riportato però 
che tale equazione non fornisce molte più informazioni del reciproco della 
creatinina. Sono state perciò messe a punto nuove equazioni che forniscano 
una stima più accurata della GFR. 
Nel cane, pur non essendo consigliato ricavare la GFR a partire dalla 
creatinina plasmatica a causa della scarsa precisione di tale metodica, sono 
state identificate due equazioni. Prima di applicare tali formule è necessario 
convertire i valori di creatinina plasmatica da mg/l a µmol/l, secondo la 
seguente relazione: 
 
C µmol/L = C mg/L X 8.84 
 
C µmol/L: Creatinina espressa in µmol/L 









GFR = 246 x (1/Creatinina plasmatica) – 0.1 
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Metodi di valutazione della GFR nel gatto 
 
Metodi che prevedono la raccolta delle urine 
 
Clearance della creatinina endogena 
 
Nel gatto, così come nel cane, la GFR è considerata il miglior indice per la 
valutazione quantitativa della funzionalità renale. I metodi attualmente 
utilizzabili presentano però lo svantaggio di essere difficilmente applicabili 
nella routine diagnostica sia per l’elevato numero di prelievi richiesti sia per il 
rischio di insorgenza di infezioni delle basse vie urinarie67.  
Per questo motivo la valutazione della funzionalità renale del gatto è 
generalmente affidata alla determinazione plasmatica di urea e creatinina 
endogena. La valutazione della GFR può essere molto utile soprattutto se si 
considera il fatto che la creatinina è un prodotto di degradazione della 
fosfocreatina muscolare e che, quindi, la sua produzione dipende dalla massa 
muscolare del paziente. Dato che, infatti, la maggior parte dei laboratori non 
corregge i valori di creatinina per la massa muscolare del soggetto, si possono 
trovare gatti di piccole dimensioni con livelli di creatinina normali e GFR 
diminuita che verrebbero considerati non patologici se ci si basasse solo sul 
valore ematico di creatinina. La valutazione della GFR può, d’altra parte, 
aiutare ad interpretare in senso patologico o meno un innalzamento della 
creatinina in un gatto di grosse dimensioni68. A differenza di altre specie, in 
cui una certa quota di creatinina viene secreta a livello tubulare, nel gatto essa 
subisce solo filtrazione glomerulare. 
Sfortunatamente tali parametri sono poco sensibili e capaci di svelare un 
danno renale soltanto una volta perso il 50 – 75% della funzionalità 
dell’organo69. 
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Il test di valutazione della clearance della creatinina endogena rappresenta, 
nel gatto, il golden standard test per la determinazione della GFR. In questa 
specie, infatti, la creatinina, viene esclusivamente filtrata a livello 
glomerulare, senza subire alcun processo di riassorbimento o escrezione 
tubulare70. 
Il test può essere effettuato nell’arco di 60’. 
Una volta applicato all’animale un catetere urinario, si procede al completo 
svuotamento della vescica. Dopo 30’ si prelevano 5 ml di sangue dalla vena 
giugulare. Trascorsi 30’ dal prelievo ematico si raccoglie, mediante il 
catetere, tutta l’urina presente in vescica. Il campione di sangue viene 
centrifugato per 15’ a 1600 giri. La concentrazione di creatinina presente nel 
siero si ottiene applicando il metodo Folin – WU (22). Attraverso la seguente 
relazione è possibile individuare la clearance della creatinina, che corrisponde 
alla GFR: 
 
C = Uc/Pc x Peso corporeo 
 
Uc: concentrazione di creatinina nelle urine 
Pc: concentrazione di creatinina nel plasma 
 
I valori medi della GFR, ottenuti mediante clearance della creatinina 
endogena, sono stati individuati sia in gatti sani che in gatti con insufficienza 
renale71. 
Tabella 11: valori medi di GFR ± deviazione standard in gatti sani e nefropatici 
Gatti sani 
(ml/min/kg) 
Gatti con insufficienza renale 
(ml/min/kg) 
 
2,64 ± 0,22 
 
0,79 ± 0,41 
 
 46 
Vantaggi e savantaggi dell’utilizzo della clearance della creatinina endogena 
nella determinazione della GFR vengono elencati nella seguente tabella. 
Tabella 12: vantaggi e svantaggi della clearance della creatinina endogena 


























Clearance della creatinina esogena 
 
Lo studio della clearance della creatinina esogena nel gatto, sebbene 
eccessivamente indaginoso per l’utilizzo nella pratica clinica rappresenta il 
gold standard test68-72-73. La metodica si basa sulla determinazione della 
clearance della creatinina esogena mediante identificazione della 
concentrazione di tale analita nel plasma e nelle urine. 
Il gatto deve essere a digiuno da circa 16-20 ore prima di effettuare l’esame, 
mentre l’acqua può essere lasciata ad libitum. Dopo aver applicato 
un’agocannula a livello della vena cefalica si effettua un prelievo di sangue 
che verrà utilizzato come campione basale. Per l’effetuazione della metodica 
è necessario sottoporre l’animale ad anestesia generale. Viene posizionata una 
seconda agocannula a livello della giugulare. Prima della somministrazione 
della creatinina si inocula all’animale una quantità di fluidi pari al 3% del loro 
peso corporeo, mediante una sonda naso-gastrica. Il catetere venoso verrà 
utilizzato per i prelievi di sangue e rimarrà in sede per tutta la durata del test. 
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Infine viene applicato un catetere urinario. Utilizzando il catetere a livello 
della cefalica si somministra il primo bolo di creatinina, da 30 a 60 mg/kg a 
seconda di quanto grave si sospetti essere il danno renale del paziente. 
L’orario in cui si è effettuato il primo bolo viene registrato e considerato 
come tempo 0 (t0). L’animale viene mantenuto in infusione endovenosa 
continua di soluzione di creatinina (3,2 mg/ml) a 16 mg/kg/ora. Ciò permette 
di ottenere e mantenere una concentrazione ematica di creatinina > 6 mg/dl. 
Dopo 60 minuti dall’inoculazione del primo bolo vengono effettuati tre 
prelievi di urina a 30 minuti di distanza uno dall’altro. I campioni di sangue 
vengono invece raccolti dall’agocannula posizionata nella giugulare a 90-120-
150 e 180 minuti dall’iniezione del primo bolo di creatinina (tempo 0). Il 
sangue viene raccolto in provette contenenti eparina. La concentrazione di 
creatinina nei campioni di sangue ed urina viene determinata utilizzando un 
analizzatore semiautomatico, mediante metodo Jaffe. Una volta raccolti i 
quattro valori di creatinina ottenuti dai quattro prelievi ematici, si calcola la 
media dei valori di creatinina di ciascuno dei tre periodi (tra 90’ e 120’, tra 
120’ e 150’, tra 150’ e 180’). Si ottengono così tre valori di creatinina 
plasmatica.  
La clearance della creatinina esogena si ottiene mediante l’applicazione di tale 
formula: 
 
Cl = (Ucrea x V)/Pcrea 
 
Cl: clearance della creatinina esogena 
Ucrea: valore medio di creatinina urinaria 
V: volume di urina 
Pcrea: valore medio di creatinina plasmatica 
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Nella tabella che segue vengono elencati i vantaggi e gli svantaggi che si 
incontrano nell’utilizzo della clearance della creatinina esogena nella 
determinazione della GFR. 
Tabella 13: vantaggi e svantaggi della clearance della creatinina esogena 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Clearance della 
creatinina esogena 




  o Infusione 
continua di 
creatinina 
  o Campioni di 
sangue e di urina 
in serie 
 
Metodi di valutazione della scomparsa plasmatica della sostanza 
 
Clearance dell’inulina in singola iniezione 
 
La maggior parte dei metodi utilizzati nel gatto per la valutazione della GFR 
richiede la raccolta di campioni urinari. Ciò comporta di ricorrere all’uso di 
gabbie metaboliche o della cateterizzazione vescicale. Altri metodi, invece, 
utilizzano composti radiomarcati che limitano notevolmente la loro 
applicabilità nella routine diagnostica. Tra tutte le metodiche presenti, la 
clearance plasmatica dell’inulina dopo singola iniezione rappresenta 
un’allettante alternativa. 
Per poter effettuare questo test, è necessario sospendere la somministrazione 
di cibo all’animale circa 12 ore prima. Al contrario, possiamo lasciare libero 
accesso all’acqua. Si posiziona una prima agocannula nella vena cefalica di 
sinistra e si inocula un unico bolo di soluzione di inulina al 25% (Inutest) al 
dosaggio di 3000 mg/m2 di superficie corporea. Da una seconda agocannula 
presente a livello della cefalica destra, si prelevano campioni di sangue prima 
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dell’iniezione del bolo di inulina (t0) e 3-10-20-40-80-120-180 minuti dopo. 
Non sono necessarie quantità di sangue superiori a 1,5 ml per campione. Il 
sangue viene lasciato coagulare e sottoposto a centrifugazione. L’inulina 
viene scissa mediante reazione di idrolisi acida in d-fruttosio. A questo punto 
si determina la concentrazione di d-fruttosio attraverso un kit commerciale 
che sfrutta un sistema rilevatore enzimatico. Tale metodica può essere 
applicata ad una quantità minima di siero o plasma pari a 100 µl. La GFR può 
essere così determinata mediante valutazione del decadimento serico 
dell’inulina. Attraverso l’utilizzo del programma informatico INUSOFT è 
possibile calcolare la GFR del gatto sulla base del decadimento plasmatico 
della concentrazione di inulina. I calcoli sfruttano un modello cinetico 
bicompartimentale, in quanto esso fornisce un’ottima descrizione della curva 
concentrazione/tempo dell’inulina74. Vengono elencati nella seguente tabella i 
vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo della clearance dell’inulina in singola 
iniezione per la determinazione della GFR. 
Tabella 14: vantaggi e svantaggi della clearance dell’inulina in singola iniezione 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Clearance dell’inulina in 
singola iniezione 
o Metodica molto 
sensibile 
o Numero elevato 
di prelievi 
 o Metodica 
semplice e sicura 
o Tempi troppo 
lunghi per un 
uso di routine 
 o Non richiede 
prelievi di urina 
 






È possibile modificare tale metodica mettendo in atto una sorta di test di 
escrezione dell’inulina, andando ad effettuare un unico prelievo di sangue 
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dopo tre ore dall’inoculazione di un unico bolo di analita (3000 mg/m2 di 
superficie corporea). Questo test mostra un’eccellente sensibilità e una buona 
specificità nell’individuare pazienti in fase precoce di danno renale. Da un 
confronto effettuato tra la clearance dell’inulina in singola iniezione e la 
clearance della creatinina (gold standard test), è risultata, per la prima 
metodica, una sensibilità del 100% contro una sensibilità dell’83% per la 
creatinina. La valutazione dell’eliminazione di un singolo bolo di inulina a tre 
ore dall’inoculazione è particolarmente indicata in gatti in sopetta fase iniziale 
di danno renale, in soggetti con valori di creatinina borderline o quando si 
nota una discrepanza tra i valori di BUN e di creatinina. La determinazione 
della GFR mediante test di escrezione dell’inulina in singolo bolo presenta 
una serie di vantaggi e svantaggi, che vengono indicati nella tabella seguente. 
Tabella 15: vantaggi e svantaggi del test di escrezione dell'inulina in singolo bolo 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Test di escrezione 
dell’inulina in singolo bolo 






 o Semplice  o Costoso  




Il test di valutazione del decadimento plasmatico dell’inulina dopo 
inoculazione di singolo bolo sembra quindi fornire nel gatto una valutazione 
realistica della GFR. Le perplessità suscitate, invece, in uno studio73 legate 
alla scarsa correlazione identificata tra tale metodica e la clearance della 
creatinina esogena potrebbero trovare risposta nel fatto che, in tale studio, la 
GFR è stato determinata solo in gatti clinicamente sani, mentre gli studi 
successivi74-75 sono stati eseguiti anche su soggetti con problemi renali, con 
margini di variabilità della GFR maggiori. 
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Clearance dello ioexolo 
 
il test di valutazione della clearance dello ioexolo67 per determinare la GFR 
può essere praticato anche nel gatto. Esso si basa sulla clearance plasmatica di 
tale analita, che si ottiene dividendo la dose inoculata per l’area sottostante la 
curva concentrazione/tempo (AUC). 
Circa 12 – 16 ore prima di effettuare lo studio si toglie il cibo all’animale e gli 
si somministra una quantità di fluidi corrispondente al 3% del peso corporeo 
mediante una sonda naso-gastrica. Attraverso un’agocannula sistemata a 
livello della giugulare si preleva il primo campione ematico (basale) al tempo 
0. Il sangue viene raccolto in provette con eparina (500 microlitri). Una 
seconda agocannula viene posizionata nella vena cefalica. Lo ioexolo viene 
somministrato attraverso l’agocannula precedentemente inserita, ad un 
dosaggio di 90 mg/kg (nei gatti che non presentano alterazioni renali) o di 45 
mg/kg (nei soggetti nefropatici). I successivi prelievi ematici, effettuati dalla 
giugulare, vengono raccolti a 120’ – 180’ – 240’ dall’inoculazione dell’analita 
nei gatti sani. Nei pazienti con alterazioni della funzionalità renale, invece, i 
campioni successivi al basale, si prelevano a 120’ – 240’ – 360’. I campioni 
vengono mantenuti a 5°C fino al momento dell’analisi. La concentrazione 
dello iodio nei campioni, che si libera dallo ioexolo per reazione di idrolisi 
alcalina, viene determinata mediante reazione colorimetrica76. La clearance 
dello iodio (CI) si ottiene dalla seguente relazione, sfruttando un modello 
mono-compartimentale corretto mediante la formula di Mortensen: 
 
CI = Dose di ioexolo/AUC 
 
CI: clearance dello iodio 
AUC: area sottesa alla curva di decadimento plasmatico dello iodio 
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Una volta ottenuta la clearance dello iodio viene determinata la clearance 
dello ioexolo attraverso la formula: 
                                                                     
PCio = (0,990778 x CI) – (0,001218 x CI) 
 
PCio: clearance dello ioexolo 
CI: clearance dello iodio 
 
La determinazione della clearance plasmatica dello ioexolo mediante tale 
reazione colorimetrica richiede tre soli prelievi ematici e una quantità minima 
di plasma (50 µl). In alternativa, per ottenere la concentrazione di iodio nel 
plasma si possono usare X-ray fluorescence (XRF)77, sistema HPLC78, 
elettroforesi capillare79 e ICP62. La determinazione della AUC può sfruttare 
anche un modello bicompartimentale o non compartimentale i quali, rispetto 
al monocompartimentale, forniscono una misura più accurata della AUC, 
necessitando, però, di un numero maggiore di campioni ematici67.  
Nella tabella che segue vengono elencati i vantaggi e gli svantaggi 













Tabella 16: vantaggi e svantaggi della clearance dello ioexolo 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Clearance dello ioexolo o Valore della 
GFR non 
significativament
e diverso da 




o Necessari soli tre 
campioni 
plasmatici 
o Metodica poco 























Clearance del Tc 99m acido dietilenetriaminopentacetico (DTPA) 
 
La determinazione della GFR mediante valutazione della curva di 
decadimento plasmatico del Tc 99m DTPA è stata utilizzata con successo sia 
nell’uomo che nel cane66-80. Il Tc 99m DTPA presenta una serie di 
caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto ad essere utilizzato come 
analita per lo studio di valutazione della GFR. Esso viene completamente 
filtrato dal glomerulo renale e non va incontro a processi di secrezione o 
riassorbimento tubulare. Il TC 99m DTPA non è metabolizzato o prodotto 
dall’organismo e non mostra un legame significativo con le proteine 
plasmatiche. Tale composto viene eliminato con un’emivita effettiva di circa 
sei ore. È necessario ricordare anche che il TC 99m DTPA è facilmente 
disponibile in commercio e, date le basse dosi richieste per questo tipo di test, 
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il richio radioattivo è trascurabile81-82. Questa metodica prevede la 
somministrazione dell’analita in singola iniezione e ha quindi il vantaggio di 
non richiedere campionamenti di urina. 
Per effettuare lo studio di clearance del TC 99m DTPA il gatto deve essere a 
digiuno da circa dodici ore, mentre non si prevedono restrizioni per quanto 
riguarda il consumo di acqua. Una volta effettuata l’anestesia generale, si 
applicano un’agocannula a livello della vena safena mediale per 
l’inoculazione del mezzo diagnostico e dei fluidi e una nella giugulare per il 
prelievo dei campioni. Dopo aver ottenuto il primo campione di sangue, che 
verrà utilizzato come basale e che corrisponde al tempo 0 viene somministrata 
al paziente per via endovenosa una quantità di fluidi (soluzione fisiologica) 
pari al 3% del suo peso corporeo. Un unico bolo di Tc 99m DTPA al 
dosaggio di 0,91 +/- 0,11 mCi viene inoculato attraverso il catetere venoso. 
L’orario esatto di inoculazione del Tc 99m DTPA viene registrato e 
corrisponde al tempo 0 (t0). Una volta terminata l’inoculazione del Tc 99m 
DTPA, viene valutata la radioattività residuata nella siringa mediante un 
rilevatore gamma. Il valore di radioattività così ottenuto è sottratto alla dose 
iniziale, in modo da conoscere la dose effettivamente inoculata. Per valutare 
la curva di decadimento plasmatico del Tc 99m DTPA sono necessari tre 
prelievi ematici (a 60 – 120 – 180 minuti dall’inoculazione dell’analita) 
(DTPA-1). La clearance del Tc 99m DTPA può essere ottenuta anche 
mediante un solo prelievo ematico eseguito a 60’(DTPA-2). Studi di 
correlazione effettuati tra valori della GFR ottenuti mediante il gold standard 
test e la clearance del Tc 99m DTPA, mostrano che DTPA-1 correla meglio di 
DTPA-2 con la clearance della creatinina esogena. La valutazione del 
coefficiente di correlazione di Pearson (correlazione significativa quando P≤ 
0.05) mostra una correlazione significativa tra il gold standard test e DTPA-1 
(P≤0.05), una minore tra gold standard test e DTPA-2 (P≤0.1), una 
significativa tra DTPA-1 e DTPA-2 (P≤0.05).73 I vantaggi e gli svantaggi 
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della determinazione della GFR mediante clearance del Tc 99m DTPA 
vengono elencati nella seguente tabella. 
 
Tabella 17: vantaggi e svantaggi della clearance del Tc 99m DTPA 
Metodica Vantaggi Svantaggi 
Clearance del Tc 
99m DTPA 
o Completamente 




produzione da parte 
dell’organismo 
o Richiede licenza 
per l’utilizzo di 
radionuclidi. Ciò 








 o Emivita di 6 ore  




 o Richiede basse dosi 
di radioattività che 
limitano il rischio di 
radiazione 
 
 o Metodica accurata e 
semplice da mettere 
in atto 
 
 o Il Tc 99m DTPA può 
essere usato anche 
per la contemporanea 
valutazione della 
funzionalità di un 
singolo rene 
 





∗ Nello studio che ho preso in considerazione73 i gatti sono stati sottoposti ad 
anestesia generale per facilitare il prelievo di campioni di sangue e urina 
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necessari per le contemporanee valutazioni della clearance di creatinina 
esogena e inulina. 
 57 
SCOPO DELLA TESI 
 
Lo scopo della presente tesi è stato quello di valutare metodi semplificati per 
la determinazione della GFR nel cane tramite la misurazione della clearance 








La soluzione iniettabile di ioexolo (Omnipaque 350: 350 mgI/ml) e di 
iopentolo (Imagopaque 300: 300 mgI/ml) sono state gentilmente fornite 
dalla ditta Nycomed Amersham Sorin (Milano, Italia). 
Tutti i solventi utilizzati sono di grado HPLC (Baker Analyzed Reagent, 
J.T. Baker, Deventer, Holland). 
L’acqua, di grado analitico, se impiegata per portare a concentrazione la fase 
mobile in HPLC, veniva prefiltrata mediante filtri d’aceto di cellulosa 
impermeabilizzati con silicone (PS Whatman, Millipore Corporation, Maid 
Stone, England). 




Il sistema HPLC utilizzato consiste in una pompa a gradiente binario 
SpectraSYSTEM® P2000 Thermo Finnigan, con un rilevatore UV-VIS 
SpectraSYSTEM® 3000 Thermo Finnigan ed un autocampionatore 
SpectraSYSTEM® AS3000 Thermo Finnigan (Waltham, MA, USA).  
È stata utilizzata una colonna cromatografica Waters SunFire® (250 x 4,60 
mm), avente una granulometria delle particelle di 5 µm, una precolonna 
Waters Guard-Pack™ (Waters, Milford, MA, USA) impaccate con gel di 
silice derivatizzato con gruppi alchilici C18. È stato utilizzato un volume di 
iniezione di 100 µl. 
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Soluzioni standard e soluzioni stock 
 
Le soluzioni standard dello ioexolo sono state preparate dalla soluzione 
acquosa in commercio Omnipaque 350 mgI/ml ovvero 755 mg/ml di 
ioexolo da cui è stata ottenuta una soluzione madre alla concentrazione di 2 
mg/ml. Dalla soluzione madre per diluizioni successive sono state allestite le 
soluzioni standard a concentrazione 5, 10, 25, 50, 100 e 200 µg/ml da cui è 
stata ottenuta la retta di taratura per iniezione di 100 µl in HPLC. Le soluzioni 
standard dello iopentolo sono state preparate dalla soluzione acquosa in 
commercio Imagopaque 300mgI/ml ovvero 658 mg/ml di iopentolo da cui è 
stata allestita la soluzione madre di 2 mg/ml; da quest’ultima per diluizioni 
successive si sono ottenute le soluzioni standard a concentrazione 5, 10, 15, 
50, 100 e 200 µg/ml. Le soluzioni di ioexolo e iopentolo sono state conservate 
a 4°C ed al riparo dalla luce. Le soluzioni di ioexolo e iopentolo sono 
costituite da due isomeri aventi diversi tempi di ritenzione in HPLC di cui è 




Per utilizzare una molecola come standard interno occorre considerare una 
serie di requisiti: questa non deve essere presente nella miscela da analizzare, 
non deve reagire con alcun componente del campione, non deve contenere 
impurezze rilevabili, deve essere strutturalmente simile alla sostanza ed avere 
simile solubilità. Come standard interno per lo ioexolo è stato scelto lo 
iopentolo83. Lo iopentolo differisce nella struttura chimica dallo ioexolo 
soltanto per la presenza di un gruppo metossilico ed è anch’esso un mezzo di 





Sono state utilizzate le seguenti condizioni cromatografiche: come fase 
mobile è stata utilizzata una miscela costituita da acqua a pH 2,6 e acetonitrile 
in rapporto 94/6 % v/v. L’acqua è stata portata a pH 2,6, adatto alla colonna 
utilizzata, con l’aggiunta di H3PO4 85%. E’ stato utilizzato un flusso pari a 1,3 
ml/min. La fase mobile, una volta preparata, è stata degassata sotto flusso di 
azoto ed ogni volta che terminava e veniva sostituita con la nuova, si 
attendeva che le condizioni della colonna si riequilibrassero prima di 
procedere con le analisi. 
 
Curve di calibrazione 
 
Nelle condizioni cromatografiche sopra riportate sono state ottenute le rette di 
taratura dello ioexolo e dello iopentolo mediante iniezione delle soluzioni 
standard precedentemente preparate. Ciascuna soluzione è stata iniettata tre 
volte e utilizzando la media delle tre determinazioni, è stata ottenuta 
l’equazione della retta di calibrazione al computer mediante il programma 
Graph Pad Prism (Graph Pad Software Inc., IL, USA). Come parametro 
quantitativo è stata impiegata l’area sottesa ai picchi del tracciato 
cromatografico, misurata direttamente dal software di integrazione 
ChromQuest 4.2 (Thermo Finnigan, Waltham, MA, USA). 
 
Trattamento degli animali 
 
La valutazione della GFR mediante clearance dello ioexolo è stata applicata a 
35 cani di peso corporeo compreso tra 11 e 37 Kg. Le fasi in vivo del 
trattamento sono state svolte presso il Dipartimento di Clinica Veterinaria 
dell’Università di Pisa. Per ciascun paziente sono state compilate: cartella 
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clinica, scheda di accompagnamento (Figura 8) e sono stati eseguiti una serie 
di esami specifici per la valutazione della funzionalità renale.  
 
Figura 8: scheda di accompagnamento 
La dose di ioexolo somministrata è stata di 64,7 mg/kg. La dose esatta è stata 




Figura 9: pesatura della siringa dopo l’inoculazione dello ioexolo 
La procedura adottata è stata la seguente: viene posizionata un’agocannula a 
livello della vena cefalica destra o sinistra. Da questa si preleva, mediante una 
siringa da 2,5 ml, un campione di sangue (di volume non inferiore a 1 ml) che 
servirà da basale (t0). Una volta tolto l’ago, si depone il sangue in una provetta 
eparinizzata. Si posiziona la siringa contenente lo ioexolo a livello 
dell’agocannula (Figura 10) e lo si inietta lentamente nell’arco di 60”. 
Considerando il momento dell’iniezione come tempo 0, si effettuano i prelievi 
di sangue dalla vena cefalica controlaterale rispetto a quella in cui è inserita 
l’agocannula o, in caso di cani di piccole dimensioni o quando non è facile 
reperirla, dalla giugulare. Tali prelievi vengono eseguiti ai tempi stabiliti (5’ – 
15’ – 30’ – 45’ – 60’ – 90’ – 180’ – 240’ – 300’ – 420’ – 24 h) . Per i prelievi 
è preferibile utilizzare siringhe piuttosto che un’agocannula, in quanto questa 
tende ad ostruirsi rapidamente. Durante gli intervalli tra i campionamenti, il 
cane può bere e mangiare liberamente. I campioni sono stati posti in provette 
eparinizzate e centrifugati a 3000 rpm per 10 minuti al fine di separare il 
plasma. Ciascun campione è stato classificato e conservato alla temperatura di 








Preparazione dei campioni 
 
I campioni plasmatici sono stati sottoposti ad estrazione83.In eppendorff pulite 
sono stati posti 50 µl di di plasma e 50 µl di iopentolo in soluzione acquosa 
(50 µg/ml). Dopo agitazione nel vortex per circa 60” sono stati estratti con 
100 µl di diclorometano (CH2Cl2) e 150 µl di acqua distillata. La soluzione è 
stata sottoposta ad agitazione nel vortex per 60” e centrifugazione a 3000 rpm 
per 10 minuti. Il sopranatante è stato sottoposto nuovamente a centrifugazione 
e iniettato in HPLC. 
















                           Iniettare in HPLC 
                                        100 µl 
1. Aggiungere 50µl di iopentolo in 
soluzione acquosa (50µg/ml) 
2. Agitare nel vortex per 60’’ 
3. Aggiungere 100 µl CH2Cl2 e 150µl 
di acqua distillata 
4. Agitare nel vortex per 60’’ 
5. Centrifugare a 3000 rpm per 10’ 
Centrifugare a 






I campioni, dopo essere stati sottoposti al procedimento di estrazione, sono 
stati iniettati in HPLC (Figura 11) e i risultati ottenuti sono stati elaborati al 
computer mediante il programma Easy Fit® per Macintosh (Istituto Mario 
Negri, Milano, Italia). Per ciascun soggetto sono state analizzate le curve della 
concentrazione plasmatica in funzione del tempo e calcolati i parametri 
relativi ad un modello cinetico bicompartimentale aperto84. L’analisi 
farmacocinetica è stata poi ripetuta per ciascun soggetto applicando modelli 
ridotti di campionamento e analizzando nuovamente le curve della 
concentrazione plasmatica in funzione del tempo relative ad un modello 
cinetico bicompartimentale aperto. Sono stati valutati diversi modelli 
comprendenti la riduzione dei campionamenti da 11 fino a 4 con 
combinazioni diverse dei prelievi effettuati. 
 
 
Figura 11: sistema HPLC 
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Formule predittive per la GFR 
 
È stata valutata l’applicabilità di formule predittive per il calcolo della GFR 
nel cane85. In particolare è stata valutata la correlazione presente tra il valore 
della GFR ottenuto con il numero completo di prelievi, esprimendo la GFR in 
ml/min-kg di peso corporeo dell’animale, e il valore fornito dalle seguenti 
equazioni predittive: 
Equazione 1: GFR = 227 x (1/Creatinina plasmatica) 
Equazione 2: GFR = 246 x (1/Creatinina plasmatica) – 0,1 
Prima di applicare tali formule è necessario convertire i valori di creatinina 
plasmatica da mg/dl a µmol/l, secondo la seguente relazione: 
 
C µmol/l = C mg/dl x 10 x 8,84 
C µmol/l = Creatinina espressa in µmol/l 





Analisi dei campioni plasmatici 
 
In seguito all’analisi HPLC dei campioni plasmatici estratti sono stati ottenuti 
i valori delle aree di ciascun picco, corrette per il recupero dello standard 
interno (iopentolo), dalle quali sono state calcolate le concentrazioni di 
ioexolo in µg/ml. Il recupero medio dal plasma per lo ioexolo è risultato di 
92±4 %. 
 
Valutazione della GFR 
 
I valori della GFR ottenuti per ogni animale sono riportati nella tabella 18. La 
GFR è stata calcolata come rapporto tra la clearance (ml min-1) e la superficie 




In questa tesi è stato adottato il modello farmacocinetico bicompartimentale 
aperto, che fornisce una buona stima della GFR in un ampio range di 
funzionalità renale84-13 con un coefficiente di correlazione r2 > 0,99. Le curve 
della concentrazione plasmatica in funzione del tempo dello ioexolo sono 
riportate nelle figure 12-13 e 14. Nella curva della concentrazione plasmatica 
dello ioexolo in funzione del tempo si può notare come in un cane sano la 
concentrazione di ioexolo scenda sotto il limite di quantificazione dopo 3 ore 
dall’iniezione, mentre un cane nefropatico mostra livelli costanti di ioexolo 
fino a 24 ore dalla somministrazione. 
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Figura 12: Grafico della concentrazione plasmatica media dello ioexolo in funzione del tempo.  
 
Grafico ioexolo in cane non nefropatico 
Il grafico seguente mostra l’andamento nel tempo della concentrazione 
plasmatica dello ioexolo in un cane non nefropatico. 
Pippo

























Grafico ioexolo in cane nefropatico 
Il grafico seguente mostra l’andamento nel tempo della concentrazione 
plasmatica dello ioexolo in un cane nefropatico.  
Bianca





















Tabella 18: Gruppo dei cani sottoposti a valutazione della GFR mediante clearance dello ioexolo 










Gano  Meticcio M 31 1,10 1,70 61,70 2,18 
Bianca Pastore 
maremmano 
F 34 1,15 1,20 36,42 1,23 
Lilli Meticcio F 17 0,70 0,80 85,22 3,51 
Nike Golden 
retriever 
M  26,5 0,97 0,80 170,90 6,25 
Pippo Meticcio M  26 0,96 1,00 86,80 3,20 
Kitti Boxer F 18,5 0,75 2,30 58,02 2,35 




F 25 0,93 1,10 127,60 4,74 
Olim Golden 
retriever 
M 28 1,01 0,90 168,60 6,08 
Biko Golden 
retriever 
M 30 1,06 1,10 55,40 1,96 
Sergianni Setter 
inglese 
M 16 0,67 4,52 20,44 0,85 
Montesenario Meticcio M 37 1,22 0,60 70,30 2,32 
Rudy Levriero 
afgano 
M 30 1,06 1,10 46,60 1,65 
Buck Meticcio M 28 1,01 0,92 68,51 2,47 
Aro Siberian 
husky 
M 32 1,11 1,10 40,90 1,41 
Oscar Golden 
retriever 
M 37 1,06 1,10 31,10 0,89 
Marrone Pointer M 24 0,90 _ 50,32 1,88 
Martelli Segugio M 28 1,01 0,82 62,48 2,25 
Lampo Meticcio M 28 1,01 1,00 67,17 2,42 
Neve  Siberian 
husky 
M 32 1,11 1,10 37,92 1,31 
Lord Setter 
inglese 
M 25 0,93 0,70 81,30 3,02 
Titti Meticcio F 17 0,70 0,80 80,78 3,32 
Belene Bracco M 25,7 0,95 0,60 82,09 3,03 
Pepe Bracco M 25 0,95 0,60 14,95 0,56 
Tobia Setter 
inglese 
M 25 0,93 0,70 61,04 2,27 
Corto Meticcio M 12 0,54 1,20 40,00 2,04 
Birra Epagneul F 11 0,50 0,80 80,20 3,65 
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breton 
Zigo Meticcio M 32,5 1,12 1,20 70,20 2,42 
Rampello Pastore 
tedesco 
M 25 0,93 0,90 43,30 1,61 
Nera Meticcio F 17 0,70 0,80 101,30 4,17 
Smilza Meticcio F 10 0,47 1,60 57,30 2,69 
Piccola Bracco F 22 0,85 1,20 68,09 2,63 
Dick Meticcio M 28 1,01 0,99 55,60 2,00 
Gemon Meticcio M 34 1,15 1,10 70,30 2,37 
Gombi Meticcio M 31,5 1,10 1,73 61,70 2,15 
Spino  Segugio  M  17 0,70 1,40 65,40 2,69 
 
Il valore della GFR nei soggetti esaminati si è mostrato entro valori normali 
(75 ± 15 ml/min-m2) in 20 soggetti che presentavano un GFR medio di 89,54 
± 7,67ml/min-m2 pari a un valore di 3,61± 0,37 ml/min-Kg , 15 soggetti 
presentavano invece un valore di GFR diminuito come valore medio 43,57 ± 
2,98 ml/min-m2 pari a 1,71 ± 0,15ml/min-Kg.  
 
Valutazione della GFR con modelli di campionamento ridotto 
 
Sono state sperimentate combinazioni di prelievi riducendo il numero dei 
campioni. È stato possibile osservare che riducendo il numero dei prelievi tra 
undici e sei si ottengono buoni valori di correlazione ma con un numero 
troppo alto di campioni che riducono la compliance del paziente. Un numero 
di prelievi inferiore a quattro non consente l’analisi con il programma Easy 
Fit per Macintosh. Nella valutazione di combinazioni a cinque prelievi i 





Il modello A prevede una riduzione dei campionamenti ematici e si basa su 
soli cinque prelievi. Vengono mantenuti i campionamenti a 5-15-60-90 e 180 
minuti. Lo studio di correlazione tra i valori della GFR ottenuti mediante 
clearance dello ioexolo con undici prelievi e i valori che sono stati determinati 
mediante il modello A mostra una correlazione lineare positiva caratterizzata 
da un valore di coefficiente di Pearason di 0,9173 e un R2 di 0,8415. 
 





















Tabella 19: Risultati dello studio di correlazione tra il modello A e il modello a numero completo di 
prelievi 
Numero di casi 35 
Pearson r 0,9173 
Intervallo di confidenza 0,8412 to 0,9578 
P-value (two-tailed) P<0,0001 





Il modello B prevede una riduzione dei campionamenti ematici e si basa su 
soli cinque prelievi. Vengono mantenuti i campionamenti a 5-45-60-240 e 
300 minuti. Lo studio di correlazione tra i valori della GFR ottenuti mediante 
clearance dello ioexolo con undici prelievi e i valori che sono stati determinati 
mediante il modello B mostra una correlazione lineare positiva caratterizzata 
da un coefficiente di Pearson di 0,8911 e un R2 di 0,7940. 
 






















Tabella 20: Risultati dello studio di correlazione tra il modello B e il modello a numero completo di 
prelievi 
Numero di casi 35 
Pearson r 0,8911 
Intervallo di confidenza 0,7934 to 0,9440 
P-value (two-tailed) P<0,0001 
Correlazione 
significativa 





Il modello C prevede una riduzione dei campionamenti ematici e si basa su 
soli cinque prelievi. Vengono mantenuti i campionamenti a 15-45-90-240 e 
420 minuti. Lo studio di correlazione tra i valori della GFR ottenuti mediante 
clearance dello ioexolo con undici prelievi e i valori che sono stati determinati 
mediante il modello C mostra una correlazione lineare positiva caratterizzata 
da un coefficiente di Pearson di 0,9208 e un R2 di 0,8480. 
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Tabella 21: Risultati dello studio di correlazione tra il modello C e il modello a numero completo di 
prelievi 
Numero di casi 35 
Pearson r 0,9208 
Intervallo di confidenza 0,8477 to 0,9596 
P-value (two-tailed) P<0,0001 
Correlazione 
significativa 






Il modello D prevede una riduzione dei campionamenti ematici e si basa su 
soli cinque prelievi. Vengono mantenuti i campionamenti a 5-30-60-180 e 
300 minuti. Lo studio di correlazione tra i valori della GFR ottenuti mediante 
clearance dello ioexolo con undici prelievi e i valori che sono stati determinati 
mediante il modello D mostra una correlazione lineare positiva caratterizzata 
da un coefficiente di Pearson di 0,9201 e un R2 di 0,8465. 
 




















Tabella 22: Risultati dello studio di correlazione tra il modello D e il modello a numero completo di 
prelievi 
Numero di casi 35 
Pearson r 0,9201 
Intervallo di confidenza 0,8463 to 0,9592 
P-value (two-tailed) P<0,0001 
Correlazione 
significativa 
Alpha = 0,05 
R2 0,8465 
 
È stata inoltre valutata la correlazione presente tra il valore di GFR ottenuto 
con il numero completo di prelievi e il valore fornito dai modelli ridotti, 




Il modello A prevede una riduzione dei campionamenti ematici e si basa su 
soli cinque prelievi. Vengono mantenuti i campionamenti a 5-15-60-90 e 180 
minuti. Lo studio di correlazione tra i valori della GFR ottenuti mediante 
clearance dello ioexolo con undici prelievi e i valori che sono stati determinati 
mediante il modello A mostra una correlazione lineare positiva caratterizzata 
































Tabella 23: Risultati dello studio di correlazione tra il modello A e il modello a numero completo di 
prelievi 
Numero di casi 35 
Pearson r 0,9115 
Intervallo do confidenza 0,8305 to 0,9547 










Il modello B prevede una riduzione dei campionamenti ematici e si basa su 
soli cinque prelievi. Vengono mantenuti i campionamenti a 5-45-60-240 e 
300 minuti. Lo studio di correlazione tra i valori della GFR ottenuti mediante 
clearance dello ioexolo con undici prelievi e i valori che sono stati determinati 
mediante il modello A mostra una correlazione lineare positiva caratterizzata 
da un coefficiente di Pearson di 0,8958 e un R2 di 0,8024. 
 

























Tabella 24: Risultati dello studio di correlazione tra il modello B e il modello a numero completo di 
prelievi 
Numero di casi 35 
Pearson r 0,8958 
Intervallo di confidenza 0,8019 to 0,9465 








Il modello C prevede una riduzione dei campionamenti ematici e si basa su 
soli cinque prelievi. Vengono mantenuti i campionamenti a 15-45-90-240 e 
420 minuti. Lo studio di correlazione tra i valori della GFR ottenuti mediante 
clearance dello ioexolo con undici prelievi e i valori che sono stati determinati 
mediante il modello A mostra una correlazione lineare positiva caratterizzata 
da un coefficiente di Pearson di 0,9296 e un R2 di 0,8641. 
 


























Tabella 25: Risultati dello studio di correlazione tra il modello C e il modello a numero completo di 
prelievi 
Numero di casi 35 
Pearson r 0,9296 
Intervallo di confidenza 0,8639 to 0,9642 









Il modello D prevede una riduzione dei campionamenti ematici e si basa su 
soli cinque prelievi. Vengono mantenuti i campionamenti a 5-30-60-180e 300 
minuti. Lo studio di correlazione tra i valori della GFR ottenuti mediante 
clearance dello ioexolo con undici prelievi e i valori che sono stati determinati 
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mediante il modello A mostra una correlazione lineare positiva caratterizzata 
da un coefficiente di Pearson di 0,9040 e un R2 di 0,8172. 





















Tabella 26: Risultati dello studio di correlazione tra il modello D e il modello a numero completo di 
prelievi 
Numero di casi 35 
Pearson r 0,9040 
Intervallo di confidenza 0,8185 to 0,9503 







Stima della GFR mediante formule predittive (Crockroft – Gault) 
 
Lo studio di correlazione, che è stato eseguito tra i valori della GFR ottenuti 
mediante la formula predittiva A (GFR = 227 x 1/creatinina plasmatica) e i 
valori derivanti dalla clearance dello ioexolo con numero completo di 
prelievi, non ha mostrato una correlazione significativa. Tale studio ha 
presentato un valore di coefficiente di Pearson di 0,2593 e di R2 pari a 
0,06726.  
 

























Tabella 27: Risultati dello studio di correlazione tra la formula A e la GFR ottenuta mediante 
clearance dello ioexolo a numero completo di prelievi 
Numero di casi 35 
Pearson r 
Intervallo di confidenza 




-0,07572 to 0,5418 
0,1267 




Lo studio di correlazione, che è stato eseguito tra i valori della GFR ottenuti 
mediante la formula predittiva B [GFR = (246 x 1/creatinina plasmatica)-0,1] 
e i valori derivanti dalla clearance dello ioexolo con numero completo di 
prelievi, non ha mostrato una correlazione significativa. Tale studio ha 
presentato un valore di coefficiente di Pearson di 0,2598 e di R2 pari a 
0,06751.  





















Tabella 28: Risultati dello studio di correlazione tra la formula B e la GFR ottenuta mediante 
clearance dello ioexolo a numero completo di prelievi 
Numero di casi 35 
Pearson r 
Intervallo di confidenza 




-0,07522 to 0,5421 
0,1259 
(alpha = 0,05) No 
0,06751 
 
Lo studio di correlazione tra i valori della GFR ottenuti mediante clearance 
dello ioexolo a numero completo di prelievi e i valori del reciproco della 
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creatinina plasmatica di ogni soggetto non ha evidenziato alcuna correlazione. 
Tale studio ha mostrato un valore di coefficiente di Pearson di 0,2466 e un R2 
pari a 0,06083. 



















Tabella 29: Risultati dello studio di correlazione tra il reciproco della creatinina e la GFR ottenuta 
mediante clearance dello ioexolo a numero completo di prelievi 
 
Numero di casi 35 
Pearson r 
Intervallo di confidenza 




-0,08921 to 0,5321 
0,1470 







La GFR è ritenuta essere uno dei più precoci e sensibili indicatori di 
disfunzione renale86 e, poiché direttamente correlata alla massa renale 
funzionante9, viene considerata il gold standard test per la valutazione 
quantitativa della funzionalità renale. 
Essendo i reni del cane costituiti da migliaia di nefroni che lavorano in 
parallelo, la perdita di una certa quota di essi può verificarsi senza che si 
abbia alcuna evidenza di alterazione della funzionalità di tali organi. Basti 
pensare che è necessaria la distruzione di circa il 50% dei nefroni prima di 
poter riscontrare una diminuzione della capacità dei reni di concentrare l’urina 
e la perdita del 70% dei nefroni prima che compaiano i sintomi di 
un’insufficienza renale9. Le metodiche di valutazione della GFR, che 
sfruttano lo studio della clearance urinaria, risultano poco praticabili nella 
routine diagnostica ambulatoriale in quanto necessitano di un’accurata 
raccolta delle urine prodotte. Ciò comporta l’utilizzo di gabbie metaboliche e 
una durata dell’esame che può arrivare alle 24 ore, con una conseguente 
ridotta compliance dell’animale e scarsa praticità per il proprietario. Lo studio 
della clearance urinaria di una sostanza nelle 24 ore necessita di una 
particolare accuratezza nella raccolta delle urine dalla gabbia metabolica. È 
stato infatti valutato che un prelievo poco accurato delle urine dal fondo della 
gabbia possa determinare una sottostima della GFR del 45%. Non è da 
sottovalutare, poi, il ruolo che i cateteri urinari possono avere nell’insorgenza 
di infezioni delle vie urinarie4. Negli studi di clearance effettuati per periodi 
superiori alle dieci ore esiste un potenziale problema di disidratazione. Infatti, 
pur fornendo fluidi all’animale durante la somministrazione dell’analita e 
lasciando la possibilità di abbeverarsi ad libitum, non sono disponibili dati 
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riguardanti il volume di acqua assunto e il volume di urine emesso, la quota di 
fluidi persa con la respirazione e per via cutanea. Quindi non possiamo 
escludere il rischio di alterazione dell’equilibrio idrico durante il test10.  
Le metodiche che identificano la GFR a partire dal decadimento plasmatico 
dell’analita inoculato presentano lo svantaggio di richiedere un numero 
elevato di prelievi ematici e la possibilità di errore nel calcolo dell’area sotto 
la curva concentrazione/tempo (AUC)8. Da qui la necessità di studi sulla 
distribuzione corporea delle sostanze utilizzate e sul migliore modello 
farmacocinetico da utilizzare86. 
Non è da trascurare la scarsa disponibilità in commercio di alcune sostanze, 
come l’inulina, utilizzate per lo studio della clearance plasmatica, che può 
rendere scarsamente applicabile la metodica. 
I metodi di determinazione della GFR mediante l’utilizzo di composti 
radioattivi, come il Tc 99m pentate, non necessitano di campionamenti di 
urina, ma di strumentazioni complesse, particolari autorizzazioni e 24 ore di 
isolamento per il paziente. 
La valutazione della GFR mediante metodo scintigrafico offre il grande 
vantaggio di poter valutare la funzionalità renale complessiva ed individuale e 
di non richiedere campioni ematici o urinari. Basandosi, però, tale test 
sull’utilizzo di un composto radioattivo, si rende necessaria la disponibilità di 
una particolare strumentazione ed un isolamento del cane nelle 24 ore che 
seguono l’inoculazione dell’analita8. 
La metodica utilizzata in questo studio si basa sulla valutazione del 
decadimento plasmatico della concentrazione dello ioexolo inoculato in unico 
bolo, mediante l’esecuzione di 11 campionamenti ematici. La determinazione 
della concentrazione dello ioexolo nel plasma viene effettuata tramite un 
sistema HPLC e risulta più facilmente eseguibile e meglio tollerata 
dall’animale rispetto all’infusione continua87. Il valore della GFR ottenuto con 
questo metodo viene espresso in ml/min-m2 in modo da ottenere, data la 
 88 
grande variabilità di taglia dei pazienti, una valutazione più accurata. Infatti, 
per cani di piccola taglia, avendo essi una maggiore superficie corporea, si 
può andar incontro ad una sovrastima della GFR quando la si esprime in 
ml/min-kg14-88. Questa metodica richiede ben 11 prelievi ematici, di cui 
l’ultimo a 24 ore dall’inoculazione dello ioexolo e ciò riduce notevolmente la 
compliance dell’animale e del proprietario. Da qui la necessità di mettere a 
punto un protocollo che, pur riducendo il numero dei prelievi, mantenesse una 
buona correlazione con il valore della GFR (GFR reale) ottenuto applicando 
la metodica a numero completo di prelievi. È stato possibile osservare che 
riducendo il numero dei prelievi tra undici e sei si ottengono buoni valori di 
correlazione ma con un numero troppo alto di campioni che ha effetti negativi 
sulla compliance del paziente. Un numero di prelievi inferiore a quattro non 
consente l’analisi con il software utilizzato. I risultati migliori sono stati 
ottenuti con quattro protocolli a cinque prelievi. Per ciascuno di tali modelli 
(A, B, C, D) è stata valutata la correlazione esistente con il valore della GFR 
reale. Tutti i protocolli hanno mostrato una correlazione positiva lineare con il 
valore della GFR reale, e  il modello C, che presenta prelievi a 15’ - 45’ - 90’ 
- 240’ - 420’, mostra i migliori valori di R2 e coefficiente di Pearson. Tuttavia 
il modello A, in cui sono stati mantenuti i prelievi a 5’ – 15’ – 60’ – 90’ – 
180’ risulta essere il migliore se consideriamo congiuntamente il grado di 
correlazione che esso mostra con il valore della GFR reale e il vantaggio in 
termini di tempo per il cane e il proprietario. Questo nuovo protocollo 
permette infatti di eseguire un esame di clearance plasmatica dello ioexolo in 
sole tre ore e consente di dimezzare il numero dei prelievi.  
I cani sottoposti a valutazione della GFR sono stati anche oggetto 
dell’applicazione di formule predittive della velocità di filtrazione 
glomerulare85. Mentre lo studio della clearance dello ioexolo fornisce un 
valore vero della GFR, applicando particolari formule predittive è possibile 
ottenere una stima della velocità di filtrazione glomerulare. In medicina 
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umana sono disponibili delle formule (Crockroft – Gault) che, basandosi sul 
peso corporeo, sul sesso, età e valore di creatinina plasmatica, sono in grado 
di fornire una stima della GFR. È stato comunque dimostrato che tali formule 
rivelino poche più informazioni rispetto a quanto fatto dal reciproco della 
creatinina9-89. Nel cane, pur non essendo raccomandabile derivare la GFR a 
partire dalla creatinina plasmatica a causa della scarsa precisione di tale 
analita85, sono state messe a punto due formule, che sono state applicate a tutti 
i cani in studio (35 soggetti). Effettuando uno studio di correlazione tra le 
singole formule e i valori della GFR reale è stato riscontrato che non esiste 
una correlazione lineare positiva. Lo studio di correlazione effettuato tra i 
valori della GFR stimati dalle formule A e B e i valori della GFR reale 
fornisce risultati molto simili allo studio di correlazione tra reciproco della 
creatinina plasmatica e GFR reale.  
In conclusione si può affermare che le formule predittive attualmente 
utilizzate nel cane per la stima della GFR non sono in grado di fornire al 
medico veterinario più informazioni sullo stato e la progressione della 
patologia renale rispetto alla creatinina plasmatica. Determinare la GFR 
rimane, quindi, l’unico strumento a disposizione per poter effettuare una 
diagnosi precoce e per una valutazione quantitativa del danno renale. A 
questo scopo, la valutazione della GFR mediante clerance plasmatica dello 
ioexolo a numero ridotto di campionamenti  appare un metodo valido e 
facilmente applicabile. Lo ioexolo possiede tutte le caratteristiche per essere 
considerato marker ideale per l’identificazione della velocità di filtrazione 
glomerulare e, al dosaggio utilizzato in questo studio, può essere usato in 
sicurezza anche in pazienti nefropatici. Considerato l’alto grado di 
correlazione che il modello A presenta con la GFR reale, e la possibilità di 
eseguire l’esame in sole tre ore, tale protocollo sembra possedere i requisiti 
per divenire un ausilio importante nella diagnostica ambulatoriale precoce 
delle malattie renali del cane. Rimane da investigare per lo ioexolo 
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l’eventuale applicabilità di un vero e proprio test di escrezione plasmatica 
dell’analita, che richiedendo un solo prelievo di sangue, comporterebbe 
notevoli vantaggi per il cane e per il proprietario. Non è, infine, da escludere 
la possibilità di individuare e applicare in futuro un metodo di valutazione 
della GFR mediante clearance plasmatica dello ioexolo a numero ridotto di 
prelievi anche nel gatto. Ciò provocherebbe effetti positivi sulla compliance 
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